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Zusammenfassung
Die Paarungssto¨rung mit Pheromonen ist ein etabliertes Verfahren der o¨ko-
logischen Scha¨dlingsbeka¨mpfung in vielen Bereichen der Landwirtschaft. Um
dieses Verfahren zu optimieren, ist es erforderlich, genauere Erkenntnisse u¨ber
die Verteilung des Pheromons u¨ber den behandelten Agrarfla¨chen zu erhalten.
Die Messung dieser Duftstoffe mit dem EAG-System ist eine Methode, mit der
man schnell und zuverla¨ssig Pheromonkonzentrationen im Freiland bestimmen
kann.
Diese Arbeit beschreibt Beitra¨ge, die zur Weiterentwicklung des Systems
von großer Bedeutung sind. Die Steuerung des Messablaufs durch eine Ab-
laufdatei, die erst zur Laufzeit ins Programm geladen wird, ermo¨glicht eine
zeitgenaue und flexible Steuerung des Messsystems. Die Auswertung der Mes-
sergebnisse wird durch Methoden der Gesamtdarstellung der Konzentrations-
berechnung und durch rigorose Fehlerbetrachtung auf eine solide Grundlage
gestellt. Die fu¨r die Konzentrationsberechnung erforderlichen Grundvoraus-
setzungen werden anhand experimenteller Beispiele ausfu¨hrlich erla¨utert und
verfiziert. Zusa¨tzlich wird durch ein iteratives Verfahren die Konzentrations-
berechnung von der mathematischen oder empirischen Darstellung der Dosis-
Wirkungskurve unabha¨ngig gemacht.
Zur Nutzung einer erweiterten EAG-Apparatur zur Messung komplexer Duft-
stoffgemische wurde das Messsystem im Bereich der Steuerung und der Aus-
wertung tiefgreifend umgestaltet und vollsta¨ndig einsatztauglich gemacht. Dazu
wurde das Steuerungssystem erweitert, das Programm fu¨r die Messwerterfas-
sung neu strukturiert, eine Methode zur Konzentrationsberechnung fu¨r Duft-
stoffgemische entwickelt und in einer entsprechenden Auswertesoftware imple-
mentiert.
Das wichtigste experimentelle Ergebnis besteht in der Durchfu¨hrung und
Auswertung einer speziellen Messung, bei der das EAG-System parallel mit
einer klassischen Gaschromatograph-Methode eingesetzt wurde. Die Ergebnis-
se ermo¨glichen erstmals eine absolute Festlegung der Konzentrations-Messer-
gebnisse des EAG-Messsystems fu¨r das Pheromon des Apfelwicklers. Bisher
konnten nur Ergebnisse in Relativen Einheiten angegeben werden.
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1. Einleitung
In der Landwirtschaft hat sich die Methode der Paarungssto¨rung als umwelt-
vertra¨gliches Verfahren zur Scha¨dlingsbeka¨mpfung etabliert. Die weiblichen In-
sekten senden einen Duftstoff (Pheromon) aus, um Ma¨nnchen zur Paarung an-
zulocken. Nach der Befruchtung legen sie ihre Eier auf der Wirtspflanze ab,
aus denen spa¨ter die scha¨dlichen Larven schlu¨pfen. Bei der Methode der Paa-
rungssto¨rung werden Dispenser1, die eine oder mehrere Komponenten eines
ku¨nstlich hergestellten Pheromons enthalten, in den zu behandelnden Feldern
verteilt. Das Pheromon verteilt sich in der Luft und u¨berlagert die Locksignale
der Weibchen. Dadurch werden sie von den Ma¨nnchen nicht mehr gefunden und
die Paarung verhindert2. Die Idee der Paarungssto¨rung wurde 1963 erstmals
von Wright [29] und Babson [1] vero¨ffentlicht.
Die Methode wurde stetig weiterentwickelt und wird heute erfolgreich in
vielen Bereichen des Obstanbaus (z. B. Pfirsich, Apfel), Weinbau, aber auch
Mais3 und Baumwolle angewandt.
Die Optimierung der Paarungsto¨rungsmethode beinhaltet außer wissenschaft-
lichen auch o¨konomische Aspekte. Eine wichtige Komponente bei der Wei-
terentwicklung der Methode ist die Untersuchung der Pheromondichte und
-Verteilung im Freiland. Dabei kommen prinzipiell drei verschiedene Verfah-
ren zum Einsatz:
Bei der Sammelfilter-Methode wird u¨ber einen Zeitraum von einigen
Stunden Umgebungsluft durch einen Filter eingesaugt. Dieser Filter adsorbiert
sa¨mtliche Bestandteile der Luft, u. a. auch das Pheromon. Das adsorbierte Ma-
terial wird im Labor aus dem Filter herausgewaschen und mit einem Gaschro-
matographen analysiert [3]. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass fu¨r
die Konzentration ein absoluter Wert angegeben werden kann. Nachteil ist,
dass der gemessene Konzentrationswert ein u¨ber mehrere Stunden gemittelter
Wert ist. Schnelle Konzentrationsa¨nderungen ko¨nnen mit dieser Methode nicht
erfasst werden.
1Dispenser sind kleine Kunststoff-Beha¨lter durch deren Wand das Pheromon langsam ent-
weichen kann.
2Zur Vollsta¨ndigkeit sei erwa¨hnt, dass es zur Paarungssto¨rung noch weitere Verhaltens-
Theorien gibt [5].
3Bei Mais gibt es inzwischen genvera¨nderte Sorten, die resistent gegen die Scha¨dlinge sind.
Bei einem Messauftrag in Carcassonne/Su¨dfrankreich 1997 entwickelte sich eine ganze
Generation von Versuchstieren nicht, weil diese unwissentlich mit genvera¨ndertem Mais
gefu¨ttert wurden.
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Das Prinzip der Einzelsensillen-Ableitung beruht auf auf der extrazel-
lula¨ren Ableitung der Aktionspotentiale einer einzelnen Sinneszelle (Sensil-
le) [19]. Wenn ein fu¨r die Zelle spezifischer Reiz auf die Zelle trifft, wird ein Ak-
tionspotential (Spannungsimpuls) ausgelo¨st das stets die gleiche Ho¨he besitzt.
Die Frequenz der aufeinanderfolgenden Impulse ist ein Maß fu¨r die Ha¨ufigkeit
(Dichte) der auftreffenden Reize. Eine Sensille reagiert nur auf fu¨r sie spezi-
fische Reize, alle anderen Reize werden ignoriert. Der Vorteil dieser Methode
ist der, dass man Signale aufzeichnen kann, die nur durch Pheromon hervorge-
rufen werden. Der Nachteil liegt darin, dass keine quantitativen Aussagen zur
Pheromonkonzentration gemacht werden ko¨nnen.
Das Herzstu¨ck der Elektro-Antennogramm- (EAG-) Methode ist ein
Biosensor, dessen Antworten auf spezifische Reize als Spannungsa¨nderungen
gemessen werden ko¨nnen. Der Biosensor ist eine Antenne4 des Insekts, das spe-
ziell fu¨r die Fragestellung, die einer Messung zu Grunde liegt, ausgewa¨hlt wird.
Um artspezifische Pheromone zu messen, wird die Antenne des ma¨nnlichen
Schadinsekts verwendet, da sie sehr empfindlich und selektiv auf das Phero-
mon anpricht. Wenn man die Spannung zwischen Basis und Spitze der An-
tenne verfolgt, kann man feststellen, dass es einen Zusammenhang zwischen
Pheromonreiz und Spannung gibt [24][8].
Obwohl die beiden Messsysteme Gaschromatograph (GC) und EAG-Mess-
system im Prinzip vo¨llig unterschiedlich arbeiten, liegt ihnen ein vergleichbarer
Prozess zu Grunde, wie das Messergebnis erreicht wird.
Eine Steuerung u¨bernimmt den Ablauf fu¨r die Messwertgewinnung. Beim
GC beginnt der Messprozess mit der Auswahl und der Einbringung der Pro-
be in die Apparatur, anschließend wird die Temperatur des Ofens gesteuert
um verschiedene Substanzen zu trennen. Beim EAG ist es die Reihenfolge der
Ansteuerung der verschiedenen Motoren fu¨r die Reizgebung.
Die Messwertaufnahme erfolgt bei beiden Systemen durch Sensoren, beim
GC ist es ein Detektor, beim EAG die Antenne. Danach erfolgt eine Versta¨r-
kung des gemessenen Signals und die Umwandlung des Analogsignals in ein
Digitalsignal, das von einem Rechner aufgezeichnet und weiterverarbeitet wird.
Beide Systeme werden kalibriert. Beim GC geschieht dies durch einen be-
kannten Stoff, der bei der Auswertung als Bezugspunkt genommen wird, beim
EAG geschieht dies durch Reizung des Sensors mit Reizen unterschiedlicher,
bekannter Konzentration.
Zur Datenaufzeichnung geho¨rt bei beiden Systemen ebenfalls die Erfassung
von Parametern, die die Rahmenbedingungen der Messung widerspiegeln. Diese
Parameter sind z. B. Datum und Uhrzeit, aber auch wie beim EAG Umweltpa-
4Der Terminus Antenne wird hier im Sinne der Zoologie verwandt. Er ist nicht zu ver-
wechseln mit einer Antenne im elektrotechnischen Sinn.
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rameter die zur vollsta¨ndigen Beurteilung von Messergebnissen herangezogen
werden.
Nach Abschluss einer Messung erfolgt die Auswertung der Messergebnisse,
Berechnung der Mittelwerte, Fehlerabscha¨tzung usw. Das Ergebnis der Aus-
wertung wird dokumentiert und die Ergebnisse z. B. in Form von Grafen an-
schaulich dargestellt.
Mit dem EAG-Messsystem war es erstmals mo¨glich, im Freiland unter Echt-
zeitbedingungen qualitative Pheromonkonzentrationsmessungen durchzufu¨hren.
Die Analyse der Konzentrationsmessungen in Korrelation mit den meteorologi-
schen Daten von Wind, Luftfeuchte und Temperatur sind ein wichtiger Beitrag
zur Verbesserung der Paarungssto¨rungsmethode.
Das EAG-Messsystem wurde prototypisch von Koch, de Kramer, Milli und
Sauer [11], Sauer [22] [23] und Milli [17] entwickelt und in der Folge sukzessi-
ve von Termer [25], Fa¨rbert [4] und Milli [18] weiterentwickelt. Wolfgang Lu¨der
hat durch die Untersuchung systematischer Fehler bei der Messwertgewinnung
und deren Verbesserung [16] entscheidend dazu beigetragen, dass Pheromon-
messungen im Freiland unter konstanten und reproduzierbaren Bedingungen
durchgefu¨hrt werden konnten.
Zu Beginn der Arbeit stellte sich das Problem, dass die Prozesse der Steue-
rung und Messwertaufnahme nicht koordiniert, sondern abha¨ngig vom Verhal-
ten des Bedieners waren. Dadurch waren die Messabla¨ufe nicht konstant und
nicht direkt miteinander vergleichbar. Ein weiterer Punkt war die Beobachtung
von zwei Fehlerursachen, die unabha¨ngig voneinander sind. Eine Fehlerrech-
nung, die die beiden Ursachen auch unabha¨ngig beru¨cksichtigt, wurde jedoch
nicht vorgenommen.
Der Fokus des Systems lag auf der Messung von Pheromonkonzentrationen.
Darauf war das EAG-Messsystem mit seinen Komponenten spezialisiert. Im
Lauf der Zeit, und vor allem im Zug der Verbesserungen am Messsystem selbst,
ru¨ckte der Wunsch nach einem universelleren System in den Vordergrund, mit
dem es auch mo¨glich sein sollte, andere Duftstoffe außer Pheromonen zu mes-
sen.
Das Ziel der Arbeit war es, die Prozesse der Steuerung und der Messwert-
aufnahme aufeinander abzustimmen, um einen reproduzierbaren Messablauf zu
erhalten. Weiterhin war die Aufgabe, das System in der Steuerung und Aus-
wertung so zu erweitern, dass es fu¨r die Messung von Elektro-Antennogrammen
mit mehreren Referenz-Duftstoffen nutzbar wird.
2. Beschreibung des EAG-Messsystems
Das Messsystem besteht im Wesentlichen aus drei Hauptkomponenten (s. Abb.
2.1).
• Messsonde
• Steuer- und Registriereinheit und
• Stromversorgung
Stromversorgung
Steuereinheit
Registriereinheit
Messsonde
Hauptkabel
Abbildung 2.1. – Messsystem
Die Stromversorgung beno¨tigt eine Eingangsspannung von 10,5V . . . 13V und
stellt ausgangsseitig die geregelten Gleichspannungen von ±5V , ±12V und
±15V zur Verfu¨gung [26]. Im Labor wird die Eingangsspannung von einem
12V -Netzteil geliefert, bei Freilandmessungen kommt eine Autobatterie zum
Einsatz. Die Steuereinheit ist in einem Laborgeha¨use halber Gro¨ße (9,5”) un-
tergebracht. Sie besteht aus der Ansteuerungselektronik (Interface) und dem
EAG-Haupt-Versta¨rker. Die Registriereinheit ist ein Computer, der sich aus
Standardkomponenten und einer Analog-/Digitalwandlerkarte zusammensetzt
und in einem eigens konzipierten Geha¨use untergebracht [26] ist. Die Steuer-
und die Registriereinheit tauschen Zustandsvariablen aus. Die Steuereinheit
“informiert” die Registriereinheit u¨ber den Zustand der Aktoren, die Registrier-
einheit gibt in Abha¨ngigkeit ihres zeitlichen Zustandes Steuerinformationen an
die Steuereinheit weiter.
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Steuereinheit
Zustand 
der Aktoren
Steuer-
informa-
tionen
Registriereinheit
Steuersignale
EAG-Signal
Windsignale
H
auptkabel
Interface
EAG-Ver-
stärker
Abbildung 2.2. – Zusammenwirken von Steuer- und Registriereinheit
2.1. Messsonde
Auf der Messsonde findet die eigentliche Duftstoffmessung statt. Sie besteht
im Wesentlichen aus dem Hauptrohr, an dessen oberen Ende sich der Filter
befindet und am unteren Ende die Messkammer mit der in den Antennenhalter
eingelegten Antenne. Seitlich an diesem Rohr sind die Injektionsstellen der
Duftstoffspritzen und der Querluft. Den schematischen Aufbau der Messsonde
zeigt Abbildung 2.3.
Querluft
Aktivkohlelter
Hauptrohr Glasspritze
Te onbehälter
mit Duftsto#
Messkammer-Oberteil
Messkammer-Unterteil
Antennenhalter
Abbildung 2.3. – Messsonde, schematischer Aufbau
2.2. Messprinzip 6
Filter
Saugpumpe für
Gesamtluftstrom
Teonbehälter
mit Duftsto
Glasspritze Kolbenstange
Schrittmotor
Pumpenregelung
für Gesamt- und Querluft
3D-Anemometer
Anschlusskabel
für die Messkammer
Querluft-
injektoren
Filterhub
Endabschalter
Endabschalter
Messkammer-
oberteil
Spritzenantrieb
Gehäuse für Dierenz-
drucksensoren
Schrittmotorsteuerung
Abbildung 2.4. – Messsonde
Die Messsonde ist an einem Mast befestigt und kann auf eine Messho¨he von
0 m bis 2,80 m eingestellt werden, mit einer Verla¨ngerung bis zu 5,50 m.
2.2. Messprinzip
Bei der Messung von Duftstoffen wird die Antenne (Fu¨hler) des Insekts als
hochempfindlicher Biosensor eingesetzt. Auf der Antenne befinden sich Sen-
sillen, die mit spezifischen Rezeptoren fu¨r Umweltreize besetzt sind. Die Be-
setzung eines Rezeptors mit Duftstoffmoleku¨len erzeugt Potentiala¨nderungen,
deren Summe man als Spannung zwischen Basis und Spitze der Antenne mes-
sen kann. Analog zu medizinischen Methoden wie z. B. EKG oder EMG wird
die Aufzeichnung der gemessenen Spannung als Elektro-Antennogramm (EAG)
bezeichnet.
In der Messsonde wird die Antenne in den sog. Antennenhalter, der sich in
der Messkammer befindet, eingelegt (Abb. 2.5).
Die Antenne u¨berbru¨ckt den zentralen Luftkanal; die beiden Enden ragen in
die To¨pfchen. Die To¨pfchen sind Vorratsbeha¨lter fu¨r Insekten-Ringer-Lo¨sung,
die zum einen die Antenne mit Na¨hrstoffen versorgt und zum anderen die elek-
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Abbildung 2.5. – Antennenhalter
trische Verbindung zu den Elektroden (Ag-AgCl) herstellt. Die Anschlu¨sse der
Elektroden werden u¨ber Kabel nach außen gefu¨hrt. Das u¨ber die Elektroden
abgeleitete Antennensignal wird in einen hochohmigen Vorversta¨rker geleitet,
der sich direkt auf der Messsonde befindet.
Bei der Messung wird die Antenne von einem konstanten Luftstrom u¨ber-
stro¨mt, in den unterschiedliche, definierte Reize eingebracht werden. Die bei der
Reizung entstehenden Antworten der Antenne werden aufgezeichnet (EAG).
Bei der Bestimmung von Duftstoff-Konzentrationen in der Umgebungsluft wer-
den die gleichen Reize einmal in reiner und anschließend in Umgebungsluft
gesetzt. Aus den gemessenen Amplituden kann eine relative Duftstoffkonzen-
tration bestimmt werden (Zusatzreizverfahren, Abb. 2.6). Die relative Duft-
Abbildung 2.6. – Zusatzreizverfahren: Auf das Plateau (Antwort der Antenne
auf die Reize in der Umgebungsluft) wird zusa¨tzlich ein Kalibrierreiz
gesetzt (Zusatzreiz). Akn : Kalibrieramplitude n, ∆An: Zusatzamplitude
n, AF : Amplitude (Ho¨he) des Plateaus
stoffkonzentration wird in Relativen Einheiten RE angegeben. Die Bezeichnung
Amplitude wird im Zusammenhang mit EAG-Messungen a¨hnlich gebraucht wie
in der Schwingungslehre, nur dass es sich beim EAG nicht um ein periodisches
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Signal handelt. Die EAG-Amplitude wird hier definiert als die Spannungsdiffe-
renz zwischen dem Bezugspunkt, d. h. der Spannung kurz vor der Applikation
eines Reizes, und der maximalen Auslenkung der Antwort der Antenne auf
diesen Reiz.
Der Gesamt-Luftstrom, der u¨ber die Antenne stro¨mt, setzt sich aus den Kom-
ponenten Hauptluft, Querluft sowie dem Duftstoff-Luftgemisch des applizierten
Reizes zusammen (Abb. 2.7).
Abbildung 2.7. – Die Komponenten des Gesamt-Luftstroms: Hauptluft, Quer-
luft und Duftstoff-Luftgemisch
Die Saugpumpe ist so eingestellt, dass der Gesamt-Volumenstrom u¨ber die
Antenne konstant 50 l/h betra¨gt.
Fru¨here Beobachtungen haben gezeigt, dass eine Lagea¨nderung der Antenne
in Bezug auf die Einspritzrichtung des Reizes Einfluss auf die Antwort der An-
tenne hat. Die Ursache fu¨r diese Asymmetrien liegt unter anderem darin, dass
die Rezeptoren fu¨r einen bestimmten Duftstoff nicht gleichma¨ßig auf der An-
tenne verteilt, sondern in abgegrenzten Regionen zusammengefasst sind. Wenn
der Duftstoff im Luftstrom nicht gleichverteilt ist, kann es vorkommen, dass ein
nicht unerheblicher Teil des Duftstoffes neben den fu¨r ihn spezifischen Rezep-
toren vorbei streicht. Dadurch wird ein geringeres Signal im EAG gemessen als
wenn der Duftstoff genau u¨ber die Rezeptoren fließt. Der Effekt der Asymme-
trie wird durch das Einpumpen von Querluft in den Hauptluftstrom zur Ver-
wirbelung des Duftstoffes vermindert (Mischeinrichtung). Durch Optimierung
der Mischeinrichtung konnten die systematischen Fehler durch Asymmetrien
minimiert werden [16].
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Die Reizstoffe1 befinden sich in unterschiedlichen Konzentrationen in Glas-
spritzen, die im Winkel von 120° um das Hauptrohr angeordnet sind (Abb. 2.8).
Die Reizstoffe werden mit einem Lo¨sungsmittel2 vermischt, das einen a¨hnlichen
Abbildung 2.8. – Spritzenanordnung
Dampfdruck besitzt wie der Reizstoff selbst. Diese Lo¨sung wird auf Filterpa-
pier getra¨ufelt in einem Teflonbeha¨lter in die Spritzen gegeben. In den Spritzen
bildet sich ein Gleichgewicht zwischen Reizstoff, Lo¨sungsmittel und Luft. Die
Reizstoffkonzentration in dem Gemisch ist proportional zur Reizstoffkonzentra-
tion in der Lo¨sung [7]. Dabei kann die Reizstoffkonzentration u¨ber lange Zeit
als konstant angesehen werden [22] [10]. Es konnte gezeigt werden, dass mit
einer Spritze mehr als 20.000 Luftsto¨ße von ca. 1,2ml ohne Konzentrations-
schwa¨chung abgegeben werden ko¨nnen [23]. Bei der Auswahl des Lo¨sungsmittels
ist darauf zu achten, dass dieses den Reizstoff chemisch nicht vera¨ndert und bei
der Antenne keine Reaktion auslo¨st. Die unterschiedlichen Konzentrationen von
gewo¨hnlich 10−6, 10−5 und 10−4 in den Spritzen kommen durch Verdu¨nnung
des Lo¨sungsmittels mit dem Reizstoff zustande. Dabei bedeutet eine Konzentra-
tion von 10−6 eine Verdu¨nnung von 1 Teil Reizstoff und 106 Teile Lo¨sungsmittel.
Die Kolben der Spritzen werden von Schrittmotoren u¨ber einen Seilzug be-
wegt. Positionsschalter sorgen dafu¨r, dass sich der Kolben nur in einem be-
stimmten, unkritischen Bereich bewegt.
Durch Variation der Schrittfrequenz und Pulsdauer (Einschaltdauer) des
Schrittmotors kann die von der Spritze abgegebene Stoffmenge eingestellt wer-
1In aller Regel waren dies unterschiedliche Pheromone.
2Paraffino¨l Uvasol, Paraffin flu¨ssig fu¨r Spektroskopie, Merck Art.-Nr. 7161.0100 sowie Si-
likono¨l Typ 3, Merck Art.-Nr. 12525
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den. Dabei bestimmt die Schrittfrequenz die abgegebene Stoffmenge pro Zeit-
einheit (ml/s) und die Pulsdauer gibt an, wie lange ein Reiz appliziert wird.
Mit einem Aktivkohlefilter wird die Umgebungsluft gereinigt. Dadurch wer-
den unerwu¨nschte Artefakte unterdru¨ckt, die durch Duftstoffe in der Atmo-
spha¨re hervorgerufen werden. Um Duftstoffkonzentrationen in der Atmospha¨re
Abbildung 2.9. – Aktivkohlefilter
zu bestimmen, wird der Filter angehoben und die Außenluft stro¨mt ungefiltert
u¨ber die Antenne. Der Filterhub ist mit einem Gleichstrom-Motor und Seilzug
realisiert, Positionsschalter schalten am oberen und unteren Ende des Hubes
den Antriebsmotor ab.
Bei Messungen im Freiland ist die Windrichtung und -Sta¨rke eine wichtige
Komponente bei der Beurteilung der Messergebnisse. Der Wind wird mittels
speziell konstruierter Windsensoren [21] in seinen drei orthogonalen Komponen-
ten erfasst. Aus diesen drei Komponenten lassen sich Windsta¨rke und -Richtung
berechnen. Es werden zwei Windsensoren eingesetzt, die den Wind einmal an
der Messsonde und einmal am oberen Ende des Mastes messen. Mittels schalt-
barer Ventile ko¨nnen die eingesetzten Differenzdrucksensoren von den Stau-
bzw. Sogrohren getrennt werden, um den Nullpunkt zu ermitteln. Zusa¨tzlich
werden auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen.
Die Messsonde ist durch das Hauptkabel mit dem Interface verbunden. Das
Interface ist die Steuerungsschnittstelle entweder fu¨r manuellen oder rechner-
gesteuerten Betrieb der Messsonde. Es werden die Steuerungssignale und die
Versorgungsspannung an die Messapparatur weitergegeben und die von der
Messsonde kommenden Analogsignale an die A/D-Wandlerkarte des Compu-
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ters durchgereicht. Am Interface werden auch die beiden Parameter Schrittfre-
quenz und Pulsdauer fu¨r die Schrittmotoren eingestellt.
3. Interfaces
Das Interface ist die Steuereinheit fu¨r die Motoren und Ventile der Messappa-
ratur. Dabei sind die Steuersignale im Einzelnen:
• Windventile o¨ffnen/schließen
• Filter anheben/absenken
• Umschalten zwischen Halte- und Betriebsstrom der Schrittmotoren
• Generierung der Schrittfrequenz und Pulsdauer fu¨r die Spritzenmotoren
• Ru¨ckbewegung der Spritzenkolben zur Fu¨llung der Spritzen mit neuer
Reizluft
• Generierung der Monitorspur
• Offset-Korrektur des EAG-Versta¨rkers
Urspru¨nglich war das Interface fu¨r reinen Handbetrieb ausgelegt. Um eine
gro¨ßere Pra¨zision und Reproduzierbarkeit bei der Messablaufsteuerung zu errei-
chen, wurde die Steuerung in verschiedenen Entwicklungsstufen automatisiert.
3.1. Interface 94
Bis 1995 wurde ein Interface mit reinem Handbetrieb eingesetzt1. Auf dem
Interface sind verschiedene Baugruppen untergebracht.
Der Schrittfrequenz-Generator fu¨r die Schrittmotoren ist ein Timer-/
Oszillator-Baustein vom Typ NE555. Der frequenzbestimmende Widerstand
kann mit einem Schalter aus vier Widersta¨nden ausgewa¨hlt werden. Die Wi-
dersta¨nde sind so dimensioniert, dass die Schrittfrequenz in 4 logarithmischen
Stufen eingestellt werden kann. Die Schrittfrequenz ist fu¨r alle Schrittmoto-
ren identisch. Die Stufen repra¨sentieren bestimmte Anteile des Reizstoffes an
der Gesamtluft, die die Antenne u¨berstro¨mt. Die Schalterstellung und der zu-
geho¨rige prozentuale Anteil des Reizstoffes an der Gesamtluft in Abha¨ngigkeit
des Motor-Wellendurchmessers D sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Der
1Das Interface 94 wurde von Prof. Koch entworfen und von Winfried Galm gebaut.
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Abbildung 3.1. – Interface 94
dem prozentualen Anteil des Reizstoffes an der Gesamtluft a¨quivalente Fak-
tor wird Verdu¨nnungsfaktor v genannt. Die Angaben beziehen sich auf einen
Gesamtluftstrom von 50 l/h.
Verdu¨nnungsfaktor v
Schalterbezeichnung D=7 mm D=2,5 mm
0,03 3% 1,1%
0,1 10% 3,6%
0,3 30% 10,7%
1 100% 35,7%
Tabelle 3.1. – Verdu¨nnungsfaktor v (in Prozent) in Abha¨ngigkeit der Schalter-
stellung und des Motorwellendurchmessers D
Die Pulsdauereinstellung ist mit einer Kombination aus Flip-Flop (74132)
und einem Monoflop (74221) realisiert. Das Flip-Flop wird durch Tastendruck
gesetzt und triggert das Monoflop, das wiederum nach der eingestellten Zeit
in seinen Ruhezustand zuru¨ckkehrt und damit das Flip-Flop zuru¨cksetzt. Die
Dauer zwischen Setzen und Ru¨cksetzen des Flip-Flops ist die Pulsdauer, also die
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Einschaltdauer der Schrittmotoren. Die Zeitkonstante des Monoflops ist durch
ein Potentiometer im Bereich von 0,1 s bis 1 s einstellbar. Insgesamt gibt es drei
Flip-Flops, fu¨r jeden Schrittmoter eins, das Monoflop ist nur einmal vorhanden.
Aus diesem Grund kann nur ein Motor geschaltet werden und die Pulsdauer
ist fu¨r alle Motoren gleich. Der Ausgang des Monoflops ist außerdem mit dem
Reset-Eingang des Schrittfrequenz-Generators verbunden und ermo¨glicht eine
Oszillation nur fu¨r die Zeitspanne der Pulsdauer.
Der Generator fu¨r die Monitorspur ist ein diskret aufgebauter Digi-
tal-/Analogwandler, der mit einem 4-fach Analogschalter (4066) und einem
nachfolgenden Operationsversta¨rker (TL082) als Addierer realisiert ist. Mit
dem Analogschalter ko¨nnen vier unterschiedliche Widerstandswerte und damit
Spannungen auf die Summe aufgeschaltet werden. Ob ein Schalter ein- oder
ausgeschaltet ist, wird durch die Zusta¨nde der den Motoren zugeordneten Flip-
Flops der Pulsdauereinstellung und die Stellung des Schalters fu¨r den Filterhub
bestimmt. Die Widersta¨nde sind so dimensioniert, dass jederzeit aus der Aus-
gangsspannung des Addierers zuru¨ckgeschlossen werden kann, welcher Sprit-
zenmotor aktiviert und wie der Zustand des Filters (angehoben/abgesenkt)
war. Der Ausgang des Addierers ist das Monitorsignal, der zeitliche Verlauf
dieses Signals wird als Monitorspur bezeichnet.
Auf dem Interface befindet sich ein Schalter fu¨r den Filterhub; damit wird der
Filter vom Hauptrohr abgehoben und wieder aufgesetzt. Der Filtermotor wird
durch Positionsschalter am oberen und unteren Ende des Hubes abgeschaltet.
Wenn ein Spritzenkolben seine Endposition erreicht hat, muss er wieder in
seine Ausgangslage zuru¨ckgezogen werden. Dabei wird die Spritze wieder mit
neuer Reizluft aufgefu¨llt. Mit dem Taster fu¨r den Spritzen-Return werden alle
Spritzen gleichzeitig wieder zuru¨ckgezogen. Dabei muss der Taster so lange ge-
dru¨ckt bleiben bis alle Spritzen wieder ihre Ausgangslage erreicht haben. Positi-
onsschalter schalten den jeweiligen Spritzenantrieb ab, wenn die Ausgangslage
erreicht ist.
Mit dem Schalter fu¨r die Windventile werden diese geo¨ffnet oder geschlossen.
Bei geschlossenen Windventilen werden die Differenzdrucksensoren der Wind-
messer von den jeweiligen Stau- bzw. Sogrohren getrennt.
Die Schrittmotoren mu¨ssen permanent unter Strom stehen, damit sie ih-
re Position beibehalten und beim Einschalten keine undefinierte Vor- oder
Zuru¨ckbewegungen vollziehen. Dieser Strom wirkt sich jedoch negativ auf die
Akkulaufzeit aus, denn gerade bei Freilandmessungen ist es notwendig, dass der
Akku mo¨glichst lange betrieben werden kann. Aus diesem Grund wird wa¨hrend
der Ruhephase eines Motors u¨ber ein Relais ein Vorwiderstand vorgeschaltet,
so dass der Haltestrom gerade noch so hoch ist, dass der Motor seine Stellung
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beibeha¨lt. Wa¨hrend der Zeit, in der ein Motor aktiv ist, wird der Vorwiderstand
wieder u¨berbru¨ckt.
3.2. Interface 95
Um den Messablauf zu automatisieren wurde ein neues Interface entwickelt,
dessen Kern ein programmierbarer Microcontroller (8051-Derivat) darstellt.
Der Controller u¨bernimmt die gesamte Steuerung des Messsystems; dabei ist
der zeitliche Ablauf immer konstant. Er wird in BASIC programmiert, die ent-
sprechenden Programme wurden von Wolfgang Lu¨der entworfen [16].
Der Microcontroller erha¨lt vom PC u¨ber die serielle Schnittstelle ein Startsi-
gnal, das durch den Bediener vom Aufzeichnungsprogramm aus ausgelo¨st wird.
Er erzeugt die Schrittfrequenz und die Pulsdauer fu¨r die Schrittmotoren. Die
beiden Parameter Schrittfrequenz und Pulsdauer sind dabei fu¨r alle Motoren
gleich. Der Filtermotor erha¨lt ein Signal (logisch 0 oder 1) zum Anheben bzw.
Absenken des Filters, ebenso werden die Windventile geo¨ffnet und geschlossen.
Die Hardware fu¨r das Interface wurde im Rahmen dieser Arbeit zum Teil neu
entworfen. Die Bedienelemente fu¨r manuelle Steuerung fielen weg. Die no¨tigen
Versta¨rkerschaltungen z. B. zur Ansteuerung von Relais wurden mit integrier-
ten Bausteinen (Open-Collector-NAND-Gatter) realisiert, die Schaltung fu¨r die
Generierung der Monitorspur wurde vom Interface 94 u¨bernommen.
Das Interface 95 kam von 1995 bis 1997 zum Einsatz.
3.3. Interface 99
Der Nachteil des Interfaces mit Microcontroller lag darin, dass fu¨r jede A¨n-
derung im Messablauf der Controller neu programmiert werden musste. Daher
wurde beschlossen, ein Exemplar des Interface 94 so umzubauen2, dass u¨ber die
Datenleitungen der parallelen PC-Schnittstelle eine Steuerung des Messablaufs
mo¨glich wird. Dabei ist jeder Schalter bzw. Taster mit einer Datenleitung u¨ber
“wired or” verknu¨pft. Die Relais fu¨r die Steuerung der Motoren fu¨r Filterhub,
Spritzen-Return und Windventile werden u¨ber Treiber-Bausteine mit TTL-
Einga¨ngen (7406) angesteuert. Integrierte Bausteine wie z. B. die Flip-Flops
fu¨r die Generierung der Pulsdauer ko¨nnen direkt angesteuert werden.
Vor der Messung wird eine Ablaufdatei erstellt, in der eine zeitliche Abfolge
von Steuerbefehlen (z. B. Motor an/aus, Filter auf/ab) abgelegt ist. Diese Ab-
laufdatei wird in das Aufzeichnungsprogramm geladen und die Steuerbefehle
werden synchron mit der Abtastfrequenz des Aufzeichnungsprogramms aus-
gegeben. Die Einfu¨hrung der Ablaufdatei ero¨ffnet einen erweiterten Einsatz-
2Umbau von Andreas Fa¨rbert nach Entwu¨rfen von Prof. Koch
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Abbildung 3.2. – Interface 99
bereich des Messsystems und war ein wichtiger Schritt zu einer universellen
Steuerung (s. a. Kapitel 4.6).
Die Schrittfrequenz und Pulsdauer werden weiterhin manuell am Interface
eingestellt.
3.4. Interface 01
Das Interface 01 nutzte erstmals erweiterte Mo¨glichkeiten der Steuerung u¨ber
die parallele Schnittstelle3. Die Signale an der parallelen Schnittstelle werden
nicht nur als reine Steuersignale interpretiert, sondern auch als Programmier-
befehle. U¨ber ein Programmierbefehl werden Daten in ein 4-Bit-Register ge-
speichert, dessen Wert die Schrittfrequenz der Schrittmotoren repra¨sentiert.
Im Prinzip wurde der mechanische Schalter fu¨r die Schrittfrequenz des Inter-
face 94 (s. 3.1) durch Halbleiterschalter ersetzt. Dadurch ist es mo¨glich, auch
wa¨hrend der Messung vom Aufzeichnungsprogramm aus die Schrittfrequenz zu
a¨ndern, wobei diese nach wie vor fu¨r alle Motoren gleich ist. Die Anzahl der
(Frequenz-) Stufen wurde auf 16 erho¨ht. Durch entsprechende Wahl der ein-
3Das Interface 01 wurde von Prof. Koch konzipiert und von Winfried Galm realisiert.
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gesetzten Widersta¨nde sind sowohl lineare als auch logarithmische Kennlinien
fu¨r die Schrittfrequenz realisierbar.
Die Pulsdauer wird nicht mehr mit dem Interface eingestellt, sondern vor
der Messung in einer Ablaufdatei festgelegt. Auf dem Interface entfa¨llt die
Baugruppe fu¨r die Erzeugung der Pulsdauer und damit auch die Beschra¨nkung,
jeweils nur eine Spritze ansteuern zu ko¨nnen. Es ist also erstmals mo¨glich, zwei
Spritzen gleichzeitig zu aktivieren. Damit wurde die apparative Voraussetzung
geschaffen, auch U¨berlagerungsversuche von zwei Duftstoffen durchzufu¨hren [6].
3.5. Interface 03
Das Interface 03 wurde im Wesentlichen mit Microcontrollern (PIC) realisiert4.
Jeder Motor wird von einem eigenen Controller gesteuert. Damit ist es mo¨glich,
die Pulsdauer und Schrittfrequenz fu¨r jeden Motor individuell einzustellen. Ein
Steuerungs-MC (“Master”) u¨bernimmt die Steuerung der verschiedenen Sys-
temkomponenten, u. a. auch der Motor-Controller. Der Steuerungs-MC wird
u¨ber die Ablaufdatei “programmiert”. Dabei wird der 8-Bit-Wert, der u¨ber
die parallele Schnittstelle ausgegeben wird, in zwei 4-Bit-Werte aufgeteilt. Die
4-Bit-Werte repra¨sentieren jeweils einen Adress- und einen Datenwert. Ein wei-
terer MC u¨bernimmt Protokollaufgaben, wie z. B. die Generierung der Moni-
torspur.
Diese Hardware ermo¨glicht eine gro¨ßtmo¨gliche Flexibilita¨t, wird aber wegen
der großen Sto¨ranfa¨lligkeit nicht mehr eingesetzt.
4Entwurf und Realisierung durch Ulf Andrick, Martin Gabriel, Stefan Herms und Jo¨rg
Zastrau
4. Software
Wie in jedem rechnergestu¨tzten Messsystem existiert auch beim EAG-Messsys-
tem ein Datenfluss durch verschiedene Verarbeitungsinstanzen. Abb. 4.1 zeigt
das entsprechende Instanzennetz, bestehend aus Instanzen (Rechtecke) und
Speichern (Ovale, Kreise). Instanzennetze sind Aufbaumodelle fu¨r Systeme,
Analog-/Digitalwandlung
analoges
Signal
digitales
Signal
Messwertaufzeichnung
Berechnung
Steuerung
Visualisierung der 
Messergebnisse
D0x
E0x
F0x
Steuer-
signale
Messwertkorrektur
Abtast-
rate
Abbildung 4.1. – Datenverarbeitungsfluss
die aus gerichteten Komponenten bestehen [27]. Die Komponenten sind in die
beiden Klassen Instanzen und Speicher eingeteilt. Instanzen sind die Elemen-
te, die die zeitliche Taktung eines Systems bestimmen und/oder Informationen
verknu¨pfen, wogegen sich Speicher nur Werte merken mu¨ssen und keinerlei
18
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Aktionen ausfu¨hren. Als anschauliches Beispiel fu¨r die Rollen von Instanz und
Speicher dient ein Mensch (Instanz), der eine Tafel (Speicher) beschreibt. Er
bestimmt Inhalt und Geschwindigkeit des Anschriebs. Der Tafelinhalt kann von
anderen (Instanzen) gelesen werden, die den Inhalt wiederum weiterverarbei-
ten. Ein Instanzennetz ist ein Graf, der veranschaulicht, aus welchen Instanzen
ein System besteht und an welchen Stellen die Aktionen der Instanzen beob-
achtet werden ko¨nnen.
Das Mess- und Steuerprogramm kann als zentrale Instanz fu¨r die Messwert-
aufnahme gesehen werden. Es bildet die wesentliche Schnittstelle zum Benut-
zer, er kann daru¨ber den Messverlauf beobachten, die Messung steuern und die
Messparameter eingeben. Das Mess- und Steuerprogramm schreibt D-Dateien,
die die Rohdaten aus der Analog-/Digitalwandlung enthalten und E-Dateien, in
denen die ganzen Messparameter, Ablesungen und spa¨ter auch Berechnungen
gespeichert werden. Die D- und E-Dateien sind die Datenbasis fu¨r das Kor-
rekturprogramm, mit dessen Hilfe die automatischen Ablesungen des Mess-
und Steuerprogramms manuell korrigiert werden ko¨nnen. Nach der Korrektur
werden im Berechnungsprogramm die eigentlichen Konzentrationsberechnun-
gen durchgefu¨hrt und die Ergebnisse in der E-Datei gespeichert. Außerdem
werden Mittelwerte und Vertrauensbereiche fu¨r die berechneten Konzentrati-
onswerte gebildet und diese Ergebnisse in einer F-Datei abgelegt, die wiederum
die Grundlage fu¨r die grafische Darstellung der Messergebnisse bildet.
4.1. “Historische” Programme
Fu¨r die Aufzeichnung und Auswertung der EAG-Messdaten existierte ein Kon-
glomerat von Programmen in unterschiedlichen Programmiersprachen. Ein kom-
merzielles Datenerfassungsprogramm, einige Pascal- und BASIC-Programme
wurden von einem Excel-Makro nacheinander aufgerufen und ausgefu¨hrt. In
das Excel-Arbeitsblatt wurden die Messparameter eingetragen und gespeichert.
Die Berechnungen der Pheromonkonzentrationen wurden na¨herungsweise (li-
neare Approximation) durchgefu¨hrt, die Berechnung der Messfehler war un-
vollsta¨ndig1.
4.2. Neukonzeption der Software
Im Rahmen der Neukonzeption der Software wurden die beiden Instanzen Mess-
wertaufzeichnung und Berechnung aus Abb. 4.1 implementiert. Die Software
wurde in einzelne, miteinander verknu¨pfte Module gegliedert. Dabei wurde auf
1Autor der Programme, AWK-Skripte und des Makros ist Ulf Andrick, einige BASIC-
Programme stammen von Prof. Koch.
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die Wiederverwendbarkeit der Module sowie auf definierte Schnittstellen ge-
achtet. Die wichtigsten Schnittstellen sind die gemeinsame Datenstruktur (E-
Struktur) und Routinen um die Datenstruktur aus Dateien einzulesen bzw.
in Dateien zu schreiben (E-Dateien, mit Versionierung 01-03). Die Modulari-
sierung ermo¨glichte daru¨ber hinaus die schnelle Lokalisierung von Programm-
fehlern sowie die Programmierung von Erweiterungen oder Anpassung an die
Erfordernisse der jeweiligen Forschungsarbeiten.
Als Betriebssystem wurde DOS ausgewa¨hlt, weil dieses sehr robust ist (auch
gegenu¨ber Stromausfa¨llen), hardwarenahe Programmierung ermo¨glicht (Inter-
rupt-Programmierung) und als Single-Task-System keine Rechenleistung fu¨r
weitere Tasks oder Hintergrundprozesse bereitstellen muss, was bei zeitkriti-
schen Anwendungen auf vergleichsweise leistungsschwachen Systemen wichtig
ist. Die Programme wurden in Turbo Pascal 5.5 entwickelt.
4.2.1. Aufzeichnung der Messwerte
Zur Aufzeichnung der Messwerte wurde ein neues Mess- und Steuerprogramm
(A01/ A022) mit grafischer Oberfla¨che konzipiert, das im Wesentlichen im Rah-
men einer Diplomarbeit [15] umgesetzt wurde3. Die Erfassung der Messparame-
ter erfolgt teils manuell u¨ber Eingabemasken, teils automatisch (z. B. Vergabe
der Dateinamen fu¨r die D-Dateien oder Auslesen der Systemuhr). Die Messpa-
rameter gliedern sich in zwei Klassen:
• Parameter, die fu¨r eine gesamte Messreihe gu¨ltig sind: Spritzenkennun-
gen, Einstellungen fu¨r Schrittfrequenz und Pulsdauer sowie der Volumen-
strom (l/h) von Haupt- und Querluft.
• Parameter, die sich innerhalb einer Messreihe a¨ndern und fu¨r eine Mes-
sung gelten: Datum, Uhrzeit, Messort, Messposition, Messho¨he, Tempe-
ratur, Luftfeuchte, Name der D-Datei, Sweep- und Mittelungsnummer).
Das Auslesen der digitalisierten Messwerte aus der Analog-/Digitalwandlerkar-
te erfolgt in einer Interruptroutine. Der entsprechende Interrupt wird durch die
Systemuhr ausgelo¨st; das Intervall ist einstellbar und betra¨gt normalerweise 40
ms. Es werden insgesamt 9 Analogkana¨le aufgezeichnet: EAG, Monitorspur,
eine Gitterspur und 6 Kana¨le mit Winddaten. Die aufgezeichneten Messwerte
werden fortlaufend auf zwei Bildschirmseiten dargestellt, zwischen denen man
mit der Tastatur umschalten kann. Wa¨hrend der Messwerterfassung wird auto-
matisch die Monitorspur analysiert, die entsprechenden Ereignisse werden pro-
tokolliert und angezeigt. Diese Ereignisse definieren die Zeitpunkte an denen die
2Die Unterschiede zwischen Version A01 und A02 sind in [15] erla¨utert.
3Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die gemeinsame, u¨bergreifende Datenstruktur
konzipiert, sowie die Module fu¨r Datei-Ein-/Ausgabe und Berechnungen entwickelt, aber
auch einzelne Komponenten der Bedienoberfla¨che.
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Amplituden abgelesen werden und der Rauschwert der Antenne ermittelt wird
(s. Abb. 4.2). Diese Werte werden ebenfalls angezeigt. Nach Beendigung eines
Abbildung 4.2. – EAG, ein Sweep. Das EAG-Signal ist dunkel gezeichnet, di-
rekt darunter die Monitorspur und am unteren Rand zwei Windspuren
sowie die Ereignisse der Monitorspur. U¨ber den Amplituden des EAGs
werden die automatischen Ablesungen angezeigt. Im Bereich zwischen
der letzten Kalibrieramplitude und dem Anheben des Filters wird der
Rauschwert der Antenne ermittelt. Dieser wird ebenfalls im unteren Bild-
schirmbereich zwischen den Ereignissen “-3” und “4” angezeigt.
Messdurchgangs (Sweep) werden die Rohdaten in einer D01-Datei gespeichert4.
Es werden Windberechnungen durchgefu¨hrt, auf die in 4.3 na¨her eingegangen
wird. Die automatisierten Ablesungen ko¨nnen zu einer vorla¨ufigen Berechnung
der Duftstoff-Konzentrationen herangezogen werden. Diese vorla¨ufigen Mess-
ergebnisse werden in einem Protokollfenster angezeigt und unterstu¨tzen den
Bediener bei der Beurteilung der Messsituation. Alle erfassten Messparameter,
die Amplitudenablesungen und vorla¨ufigen Konzentrationsberechnungen sowie
die gemittelten Winddaten werden in die E-Datei gespeichert.
Sukzessiv wurde im Rahmen dieser Arbeit das Programm A01 zur Versi-
on A04 ausgebaut, wobei die Einfu¨hrung des Eingabefensters zur Programm-
steuerung die entscheidenste A¨nderung war. Man kann zwischen drei Arten der
Steuerung der Messung wa¨hlen:
4In einer weiteren Entwicklungsstufe werden D02-Dateien gespeichert die sich von den
D01-Dateien dadurch unterscheiden, dass in einem freien Speicherbereich des Datei-
Headers alle Messparameter abgelegt werden. Dadurch ko¨nnen bei einem Verlust einer
E-Datei sa¨mtliche Parameter rekonstruiert werden.
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• u¨ber die serielle Schnittstelle: Es wird ein Steuersignal an den MC von
Interface 95 gesendet, dieser steuert den Messablauf.
• u¨ber die parallele Schnittstelle: Es werden Steuersignale u¨ber die paral-
lele Schnittstelle des Computers ausgegeben, der Messablauf wird vom
Programm (A04) aus gesteuert.
• keine Steuerung: Die Steuerung des Messablaufs wird manuell vom Be-
diener ausgefu¨hrt.
Zusa¨tzlich kann man wa¨hlen, ob jeder Sweep manuell u¨ber die Tastatur ange-
stoßen wird oder automatisch nach einer einstellbaren Pause ein neuer Sweep
startet.
4.2.2. Korrektur der Ablesungen
Dadurch, dass jede Antenne individuell ausgepra¨gt ist, ist eine automatisierte
Ablesung der Amplituden (fast) unmo¨glich. Die maximale Auslenkung la¨sst sich
in der Regel sehr gut detektieren, der Bezugspunkt5 hingegen in den meisten
Fa¨llen nicht. Ein erfahrener Betrachter kann z. B. Drift oder Spru¨nge erken-
nen und die Ablesungen entsprechend korrigieren. Wolfgang Lu¨der entwickelte
ein Korrekturprogramm (“Pheromon”, mit Borland-Pascal fu¨r Windows er-
stellt) mit dem bequem diese Berichtigungen durchgefu¨hrt werden ko¨nnen. Als
Eingabeparameter beno¨tigt das Programm eine E-Datei und die zugeho¨rigen
Rohdaten (D-Dateien). Die korrigierten Ablesungen werden wieder in die E-
Datei zuru¨ckgeschrieben. Das Programm fungiert gewissermaßen als Editor fu¨r
die E-Dateien.
4.2.3. Berechnungen
Wenn der Korrekturprozess abgeschlossen ist, werden die Duftstoff-Konzentra-
tionen mit dem Berechnungsprogramm (S-Programm) berechnet. Die beno¨tig-
ten Daten werden aus der E-Datei gelesen und die Ergebnisse wieder in diese
Datei zuru¨ckgeschrieben. Anhand der (automatisch) vergebenen oder manuell
eingetragenen Mittelungsnummern werden aus den berechneten Konzentrati-
onswerten Mittelwerte und Vertrauensbereiche berechnet und in die F-Datei
geschrieben. Die theoretischen U¨berlegungen, die der Konzentrationsberech-
nung zu Grunde liegen sowie die implementierten Algorithmen werden in 4.4
erla¨utert.
5Spannung kurz vor der Applikation eines Reizes
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4.2.4. Visualisierung der Messergebnisse
Die grafische Darstellung der Messergebnisse geschieht mit dem kommerziellen
Windows-Programm Origin (Beispiel s. Abb. 4.3). Dafu¨r wurde eine spezielle
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Abbildung 4.3. – Darstellung der Messergebnisse
Vorlage erstellt, bei der eine Ergebnis- (F-) Datei eingelesen wird und entspre-
chende Skripte die Ausgabe steuern. Der Vorteil dieser Vorlage liegt darin, dass
die grafische Darstellung schnell und stets in der gleichen Form vorliegt. In der
Grafik werden die beiden im Abschnitt 4.5 beschriebenen Fehler unterschied-
lich dargestellt. Zusa¨tzlich wird der Verlauf von Temperatur und Luftfeuchte
gezeigt.
4.3. Windberechnung
Der Wind wird in seinen drei orthogonalen Komponenten mittels zweier spezi-
ell konstruierter Anemometer [21] erfasst, von denen einer auf der Messsonde,
der andere an der Mastspitze in 2,70m Ho¨he befestigt ist. Die eingesetzten
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Differenzdrucksensoren liefern eine Spannung U , die quadratisch zur Wind-
geschwindigkeit v ist: U ∝ v2. Die Windgeschwindigkeit errechnet sich aus
v = sgn(U − U0) ·
q
|U−U0|
a
[21]. a ist ein Versta¨rkungsfaktor der experimen-
tell fu¨r jeden Differenzdrucksensor ermittelt wurde, U0 ist die Ruhespannung
des Sensors bei abgetrennten Stau- und Sogrohren. U0 wird bei geschlosse-
nen Windventilen am Anfang eines Sweeps als Mittelwert aus 30 Abtastwerten
gewonnen. Die Windgeschwindigkeit u¨ber einen Sweep wird durch Mittelwert-
bildung aus den einzelnen Abtastwerten gewonnen:
v¯ =
1
n−m
nX
i=m
sgn(Ui − U0) ·
r
|Ui − U0|
a
(4.1)
Damit erha¨lt man die drei Wind-Komponenten vx, vy und vz. Die Windrichtung
wird in der horizontalen Ebene berechnet; fu¨r eine korrekte Winkelberechnung
muss man allerdings eine Fallunterscheidung machen:
ϕ′ =
8>><>>:
arctan
“
vy
vx
”
vy
vx
≥ 0
arctan
“
vy
vx
”
+ pi
vy
vx
< 0
sgn (vy) · pi2 vx = 0
0 vx = vy = 0
(4.2)
Der Winkel ϕ′ bezieht sich auf das Koordinatensystem des Anemometers. Die
meteorologische Windrichtung ϕ erha¨lt man aus ϕ = ϕ′ + α + 180◦, dabei ist
α der Winkel um den der Anemometer gegen Norden abweicht.
Bei der Winkelmittelung muss gewa¨hrleistet sein, dass die Differenz zweier
Winkel, deren Mittelwert man berechnen mo¨chte, nicht gro¨ßer als 180° ist. Um
den korrekten Mittelwert zu erhalten, muss man folgende Fallunterscheidung
machen:
ϕ¯ =
(
ϕ1+ϕ2
2
ϕ2 − ϕ1 ≤ 180◦
ϕ1+ϕ2−360◦
2
ϕ2 − ϕ1 > 180◦
(4.3)
4.4. Berechnung der Duftstoff- (Pheromon-)
Konzentrationen
Obwohl die folgenden Berechnungen fu¨r alle Duftstoffe gelten, die bestimmte
Voraussetzungen erfu¨llen (s. Kapitel 5), wird das artspezifische Pheromon als
zu untersuchender Duftstoff aus zwei Gru¨nden verwendet: Zum einen wurden
alle Ergebnisse durch Pheromonmessungen gewonnen, zum anderen dient dies
zur klareren Abgrenzung zu den Untergrundduftstoffen. Untergrundduftstoffe
sind alle Duftstoffe in der Umgebungsluft auf die die Antenne reagiert, außer
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Pheromon (bzw. allgemein den zu untersuchenden Duftstoff). Untergrundreize
sind die Reize, die durch die Untergrundduftstoffe ausgelo¨st werden. Zwischen
dem applizierten (Pheromon-) Reiz mit der Konzentration x an der Antenne
und der gemessenen Amplitude A besteht ein funktionaler Zusammenhang:
A = R(x) (4.4)
Dieser Zusammenhang wird in der Dosis-Wirkungskurve beschrieben (s. Abb.
4.4).
L
T
A [mV]
100
500
400
300
200
10-510-8 10-610-7 x [RE]
Abbildung 4.4. – Dosis-Wirkungskurven. Die Kreise markieren die Kalibrier-
punkte (x | A). Kurve T ergibt sich aus der Lo¨sung der transzendenten
Gleichung (4.5), Kurve L aus der Verbindung der Punkte durch Geraden.
Die Amplitude A ist in mV angegeben, die Konzentration x in Relativen
Einheiten RE
Die Darstellung erfolgt halblogarithmisch, da man davon ausgeht, dass die
Antenne, wie andere biologische Sensoren auch, eine logarithmierende Kennlinie
besitzt. Sie la¨sst sich durch die transzendente Gleichung
A = b+ a lg (x+ x0) (4.5)
beschreiben [18]. Man erha¨lt die Parameter a, b und x0 der transzendenten
Gleichung aus drei Punkten (x|A) durch Reizung der Antenne mit definierten
Pheromonkonzentrationen Sn (s. Kapitel 4.4.1). Der Parameter a entspricht der
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Empfindlichkeit der Antenne fu¨r einen bestimmten Reiz. Wa¨hrend der Reizung
sind die Umweltparameter (Temperatur, Luftfeuchte, Luftstro¨mung) als kon-
stant anzunehmen, alle weiteren Reizstoffe (Untergrundreize) werden durch
Filterung eliminiert. Dieser Vorgang wird als Kalibrierung der Antenne be-
zeichnet:
Akn = R(vSn) (4.6)
Akn : Kalibrieramplitude bei Reizung mit der Spritze n
v: Verdu¨nnungsfaktor (s. a. Tab. 3.1)
Sn: Pheromonkonzentration in Spritze n
Der Verdu¨nnungsfaktor v gibt den Anteil des applizierten Pheromon-Luftge-
misches aus der Spritze am Hauptluftstrom an.
Es sind drei (Mess-) Punkte no¨tig, um die Dosis-Wirkungskurve der Form
(4.5) zu berechnen. Die drei Punkte gewinnt man in der Kalibrierphase einer
Messung, indem man die Antenne mit drei unterschiedlichen Pheromonkonzen-
trationen reizt. Bei Freilandmessungen waren dies stets Konzentrationen von
10−6, 10−5 und 10−4. Allerdings hat man beobachtet, dass der Messwert fu¨r die
Konzentration von 10−6 ha¨ufig unsicher war, z. B. bedingt durch das Rauschen
der Antenne. Um diesen Wert fu¨r die Bestimmung der Dosis-Wirkungskurve
nicht beru¨cksichtigen zu mu¨ssen, macht man die Annahme, dass fu¨r einen Reiz
x x0 die Amplitude A→ 0 geht.
4.4.1. Berechnung der Dosis-Wirkungskurve
Ausgehend von Gleichung (4.5) erha¨lt man mit (4.6) fu¨r die drei Kalibrierreize
drei Gleichungen:
Ak1 = −a lg x0 + a lg (vS1 + x0) (4.7a)
Ak2 = −a lg x0 + a lg (vS2 + x0) (4.7b)
Ak3 = −a lg x0 + a lg (vS3 + x0) (4.7c)
Wenn man das Gleichungssystem (4.7) nach x0 auflo¨st, kann x0 u¨ber Intervall-
schachtelung bestimmt werden:
Ak3 −Ak2
Ak3 −Ak1
=
a lg (vS3 + x0)− a lg (vS2 + x0)
a lg (vS3 + x0)− a lg (vS1 + x0) (4.8a)
Ak3 −Ak2
Ak3 −Ak1
=
lg vS3+x0
vS2+x0
lg vS3+x0
vS1+x0
(4.8b)
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Mit dem Wert von x0 la¨sst sich aus (4.7) a und b berechnen:
a =
Ak3 −Ak2
lg vS3+x0
vS2+x0
(4.9)
b = Ak3 − a lg (vS3 + x0) (4.10)
4.4.2. Darstellung der Dosis-Wirkungskurve durch
Geradenabschnitte
Erga¨nzend soll noch die Methode vorgestellt werden, bei der die Dosis-Wir-
kungskurve durch Geradenabschnitte dargestellt wird. Die Geradenabschnitte
sind definiert durch die Kalibrierpunkte (vS1 | Ak1), (vS2 | Ak2) und (vS2 | Ak2),
(vS3 | Ak3). Ausgehend von der Geradengleichung A = b+m · lg x erha¨lt man
fu¨r den Abschnitt der durch das erste Punktepaar definiert ist
A = R(x) = Ak2 +
Ak2 −Ak1
lg (vS2)− lg (vS1) [lg x− lg (vS2)] ;x < vS2 (4.11a)
und fu¨r das zweite Punktepaar
A = R(x) = Ak3 +
Ak3 −Ak2
lg (vS3)− lg (vS2) [lg x− lg (vS3)] ;x ≥ vS2 (4.11b)
4.4.3. Konzentrationsberechnung nach dem
Zusatzreizverfahren
Um die Pheromonkonzentrationen in der Atmospha¨re zu bestimmen, wird der
Aktivkohle-Filter vom Hauptrohr angehoben. Die Umgebungsluft mit allen ih-
ren (Duft-) Bestandteilen u¨berstro¨mt die Antenne und ruft einen Anstieg des
EAGs hervor. Dieser Anstieg entspricht idealisiert einer Sprungfunktion und
wird als Plateau bezeichnet. Die Ho¨he des Plateaus wird durch die Konzen-
Abbildung 4.5. – Zusatzreizverfahren
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trationen sowohl der Untergrundduftstoffe als auch des Pheromons bestimmt.
Die alleinige Messung des Plateaus kann also nicht zur Konzentrationsmes-
sung herangezogen werden. Deswegen werden bei geo¨ffnetem Filter nochmals
die Kalibrierreize in den Luftstrom appliziert. Die Amplitude der Antwort der
Antenne auf diese Zusatzreize (Zusatzamplitude ∆An) kann zur Berechnung
der Duftstoffkonzentration herangezogen werden.
Die Grundlage dafu¨r sind theoretische U¨berlegungen, wonach sich die Am-
plituden A1 = R1 (x1) und A2 = R2 (x2), die aus der Reizung der Antenne mit
den Konzentrationen x1 und x2 unterschiedlicher Duftstoffe resultieren, elek-
trisch linear u¨berlagern. D. h. die Amplitude bei gleichzeitiger Reizung mit x1
und x2 entspricht der Summe der Amplituden bei Einzelreizung mit x1 und
x2:
R (x1 + x2) = R1 (x1) +R2 (x2) (4.12)
Abb. 4.6 zeigt eine Messung gegen den Wind am Rand eines mit Codlemon,
dem Pheromon des Apfelwicklers Cydia pomonella, behandelten Apfelgartens.
Der Wind wehte u¨ber ein benachbartes, unbehandeltes Zuckerru¨benfeld. Man
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Abbildung 4.6. – U¨berlagerte Darstellung von 3 Sweeps. Die Kalibrieramplitu-
den wurden u¨bereinander gelegt und dienen als Bezugspunkt. Man sieht
deutlich, dass sich die Spannungen der Zusatzamplitudenspitzen in glei-
chem Maß verringern wie sich die Ho¨he des Plateaus verringert.
konnte also davon ausgehen, dass die Umgebungsluft am Messort frei von Phe-
romon ist. Die drei hintereinander aufgezeichneten Sweeps sind u¨berlagert dar-
gestellt. Die Ho¨he des Plateaus wird ausschließlich durch die Untergrundreize
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hervorgerufen. Im Lauf der Messung verringert sich diese Ho¨he aufgrund von
vera¨nderter Konzentrationen der Untergrundduftstoffe um ca. 100mV . Im Ge-
gensatz dazu bleiben die Zusatzamplituden unvera¨ndert. Man sieht deutlich,
dass Konzentrationsa¨nderungen der Untergrundduftstoffe keinen Einfluss auf
die Zusatzamplituden, die durch Pheromonreize hervorgerufen wurden, haben.
Diese Beobachtung besta¨tigt die Gu¨ltigkeit von Gleichung (4.12) fu¨r Phero-
mon, in Kombination (Wechselwirkung) mit u¨blicherweise vorkommenden Un-
tergrundstoffen.
Bei U¨berlagerung mit dem gleichen Duftstoff gilt die Annahme aus (4.12),
da es einen nichtlinearen Zusammenhang zwischen Reiz und Reizantwort gibt,
der sich in der Dosis-Wirkungskurve widerspiegelt.
Der Zusammenhang aus (4.12) ist die Voraussetzung fu¨r die Konzentrations-
berechnung nach dem Zusatzreizverfahren.
Die Abbildungen 4.7a, 4.7b und 4.7c sollen verschiedene Messsituationen
veranschaulichen. Abb. 4.7a zeigt ein EAG, bei dem kein Pheromon in der
(a) kein Pheromon vorhanden (b) Pheromon vorhanden
(c) sehr viel Pheromon vorhanden
Abbildung 4.7. – Elektro-Antennogramme verschiedener Pheromonkonzentra-
tionen in der Umgebungsluft
Umgebungsluft vorhanden ist. Die Zusatzamplituden sind etwas kleiner als die
Kalibrieramplituden. Das liegt daran, dass das in den Hauptluftstrom einge-
spritzte Pheromon-Luftgemisch eine Volumen-Verdra¨ngung in der Hauptluft
und damit eine Verdu¨nnung der Reize aus der Umgebungsluft verursacht (Ver-
dra¨ngungseffekt). In Abb. 4.7b sind die Zusatzamplituden deutlich kleiner als
die Kalibrieramplituden. Das deutet auf das Vorhandensein von Pheromon hin.
Bei Abb. 4.7c ist die Konzentration des Pheromons in der Umgebungsluft so
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hoch, dass der Reiz mit der geringsten Konzentration eine Verringerung des
Plateaus hervorruft. In diesem Fall wird der Verdra¨ngungseffekt sichtbar.
Die Amplitude AF fu¨r die Reizung mit der Umgebungsluft setzt sich aus der
Antwortamplitude auf das zu messende Pheromon der Konzentration x und auf
die restlichen Untergrundduftstoffe der (Gesamt-) Konzentration u zusammen.
Entsprechend (4.12) gilt:
AF = R(x) +Q(u) (4.13)
x: Pheromonkonzentration in der Umgebungsluft
R(x): Antwortamplitude der Antenne auf den Reiz der
Konzentration x
Q(u): Amplitude als Funktion der Summe der Unter-
grundreize
Bei Reizung der Antenne mit Umgebungsluft und dem Zusatzreiz Zn = Sn
ergibt sich die Amplitude AZn zu
AZn = R ((1− v)x+ vSn) +Q ((1− v)u) .
Mit dem Faktor 1 − v wird der Verdra¨ngungseffekt beru¨cksichtigt. Mit der
Vereinfachung w = 1− v erha¨lt man
AZn = R (wx+ vSn) +Q (wu) . (4.14)
Fu¨r die gemessene Zusatzamplitude ∆An ergibt sich aus (4.13) und (4.14)
∆An = AZn −AF (4.15)
∆An = R (wx+ vSn)−R (x) +Q (wu)−Q (u) (4.16)
Abscha¨tzung des Untergrund-Anteils Q(wu)−Q(u) Die Konzentration
der Untergrundduftstoffe sowie sonstige atmospha¨rische Gro¨ßen (Temperatur,
Luftfeuchte) werden fu¨r den Verlauf einer Messung als konstant angesehen.
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Man kann die Funktion Q(u) im logarithmischen Raum um den Punkt u als
Gerade mit der Steigung c beschreiben:
Q(u) = c · lg u
u1
+Q(u1)
Q(wu) = c · lgwu
u1
+Q(u1)
=⇒
Q(wu)−Q(u) = c · lgwu
u1
+Q(u1)− c · lg u
u1
−Q(u1)
= c · lg w
= c · lg(1− v)
Fu¨r eine Verdu¨nnung von 10% ergibt sich ein Anteil des Untergrundes von
≈ 0,05·c. Wenn man nun annimmt, dass die Empfindlichkeit der Antenne fu¨r die
Untergrundreize und den Pheromonreiz in der gleichen Gro¨ßenordnung liegen,
kann man die Untergrundreize fu¨r die Pheromon-Berechnung vernachla¨ssigen.
A¨ndert man die Verdu¨nnung z. B. auf 30%, steigt der Anteil auf ≈ 0,15 · c, ein
Wert den man u. U. nicht mehr vernachla¨ssigen kann.
Die Na¨herungsformel fu¨r die Konzentrationsberechnung lautet nunmehr:
∆An = R (wx+ vSn)−R (x) (4.17)
Legt man die mathematische Beschreibung der Dosis-Wirkungskurve aus (4.5)
zu Grunde, erha¨lt man fu¨r den (Zusatz-) Reiz Sn eine Pheromonkonzentration
von
x =
vSn + x0
“
1− 10∆An/a
”
10∆An/a + v − 1
Beschreibt man die Dosis-Wirkungskurve durch Geradenabschnitte nach (4.11)
erha¨lt man eine Konzentration von
x =
vSn
10∆An/m
[6]
m =
8><>:
Ak2−Ak1
lg
S2
S1
Ak3−Ak2
lg
S3
S2
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4.4.4. Iteratives Verfahren zur Bestimmung der
Pheromonkonzentrationen
Die Gewinnung der Dosis-Wirkungskurve fu¨r Pheromon ist die Grundlage fu¨r
Konzentrationsberechnungen. Allerdings la¨sst sich aus den Antworten auf drei
Kalibrierreize eine Dosis-Wirkungskurve nicht hinreichend genau beschreiben.
Das bisher angewandte Kalibrierverfahren ist ein Kompromiss. Die Faktoren
die dabei eine Rolle spielen sind
• homogene Mischung von Hauptluft und appliziertem Pheromon-Luftge-
misch
• Belastung der Antenne insbesondere durch Reize hoher Duftstoffkonzen-
tration
Die beiden bisherigen Verfahren, eine Dosis-Wirkungskurve zu modellieren, ste-
hen grundsa¨tzlich zur Diskussion, da sie das Verhalten der Antenne in Bezug
auf Pheromon nicht vollsta¨ndig beschreiben. Bisher beruhte jedoch die Berech-
nung der Pheromonkonzentrationen auf den beiden mathematischen Modellen
• Geradengleichungen die zwei Geraden durch die drei Kalibrierpunkte be-
schreiben (s. Gl. 4.11) bzw.
• transzendente Gleichung A = b+ a lg (x+ x0)
Fu¨r jedes mathematische Modell ist es notwendig, einen eigenen Lo¨sungsalgo-
rithmus fu¨r die Konzentrationsberechnung zu implementieren. Das hier vorge-
stellte iterative, quasi-grafische Lo¨sungsverfahren setzt lediglich die Gu¨ltigkeit
des Zusatzreizverfahrens und ein Modell der Dosis-Wirkungskurve in Form ei-
ner Tabelle voraus. Die Generierung der Tabelle erfolgt innerhalb des Berech-
nungsprogramms durch eine Prozedur, deren U¨bergabeparameter stets gleich
sind. Die Eingangsvariablen der Prozedur sind die Konzentrationen der Ka-
librierreize und die entsprechenden Antwortamplituden. Zuru¨ck gegeben wird
eine Tabelle mit Punkte-Paaren der Form (xi|Ai), wobei xi eine Konzentrati-
on i darstellt und Ai die zugeho¨rige Amplitude. Zwischen zwei benachbarten
Punkten wird bei der Berechnung linear interpoliert. Die Punkte sind bei loga-
rithmischer Einteilung der x-Achse a¨quidistant: lg xi+1 = lg xi + ∆; ∆ = 0,1.
Wie die Punkte innerhalb der Prozedur gewonnen werden, ist fu¨r die weite-
ren Berechnunen irrelevant. Man kann ein mathematisches Modell zu Grunde
legen, aber auch theoretisch eine Kurve “per Hand zeichnen”. Der Vorteil die-
ses Verfahrens fu¨r die folgenden Konzentrations- und Fehlerberechnungen liegt
in der Unabha¨ngigkeit von einer mathematischen Beschreibung der Dosis-Wir-
kungskurve.
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Fu¨r die Herleitung des iterativen Verfahrens wird die Gleichung (4.17) nach
R (x) umgestellt:
R (x) = R (wx+ vSn)−∆An (4.18)
Die Iteration besteht darin, dass sich die Antwort auf die Konzentration xi aus
der Antwort des vorher ermittelten Konzentrationswertes xi−1 ergibt:
R (xi) = R (wxi−1 + vSn)−∆An (4.19)
Die Anfangsbedingung fu¨r i = 1 lautet R (x1) = R (vSn)−∆An, die Iteration
bricht ab, wenn |R (xi) − R (xi−1) | < ε ; ε  1 ist oder im Fall einer Diver-
genz die Iterationsschritte eine bestimmte Obergrenze u¨berschreiten. Grafik 4.8
veranschaulicht die Iteration: Das Durchlaufen der Punkte 1 bis 9 beschreibt
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Abbildung 4.8. – Veranschaulichung des iterativen Verfahrens
den Weg fu¨r die ersten beiden Schritte der Iteration. Der Startpunkt liegt auf
der x-Achse bei vSn. In Punkt 3 spiegelt sich die Anfangsbedingung R (x1) =
R (vSn) − ∆An wider. x1 la¨sst sich im Schritt von 3 nach 4 ablesen. Mathe-
matisch ist dies die Bildung der Umkehrfunktion x1 = R
−1 (R (vSn)−∆An).
Von 4 nach 5 geschieht der na¨chste Iterationsschritt, indem aus der gerade be-
rechneten Konzentration x1 ein neuer Ausgangswert wx1 + vSn gebildet wird.
Der Vergleich mit der rein mathematischen Methode nach (4.5) und (4.18)
zeigt, dass bei der Vorgabe der gleichen Dosis-Wirkungskurve auch die glei-
chen Konzentrationen berechnet werden. In Abb. 4.9 sind beide Verfahren dar-
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gestellt. Die Punkte der Konzentrationen, die mit dem rein mathematischen
Verfahren berechnet wurden, sind mit der Linie verbunden. Die Konzentratio-
nen, die mit dem iterativen Verfahren bestimmt wurden, sind mit schwarzen
Quadraten gekennzeichnet. Die Ergebnisse beider Verfahren unterscheiden sich
nicht. Im Berechnungsprogramm sind insgesamt fu¨nf Modelle fu¨r Dosis-Wir-
10-8
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10-6
10-5
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105
x [RE]
Zeilennummer
mathematisches Verfahren
iteratives Verfahren
Abbildung 4.9. – Vergleich von mathematischem und iterativem Lo¨sungsver-
fahren. Die gezeigten Daten sind die berechneten Konzentrationen, die
mit der “mittleren” Spritze (Konzentration 10−5) gewonnen wurden.
Die Beschriftung der x-Achse entspricht den Zeilennummern in der E02-
Datei.
kungskurven abgelegt. Mit dem U¨bergabeparameter m1...m5 kann beim Auf-
ruf des Berechnungsprogramms das der Konzentrationsberechnung zu Grunde
liegende Modell der Dosis-Wirkungskurve ausgewa¨hlt werden (s. Tabelle 4.1).
Bei m2 wird durch die drei Kalibrierpunkte (vSn|Akn) eine Parabel gelegt.
Man kann davon ausgehen, dass die Dosis-Wirkungskurve monoton stiegend
ist, was jedoch bei der Parabel nicht immer der Fall war. Deshalb wurde dieses
Verfahren verworfen. Die Stevens’sche Potenzfunktion A = b (x− x0)a [28] be-
schreibt die Beziehung zwischen der menschlichen Empfindungssta¨rke und der
Reizsta¨rke als Erweiterung des Weber-Fechner-Gesetzes. Da sie der Gleichung
(4.5) a¨hnelt, wurde sie testweise implementiert.
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Methode Modell der Dosis-Wirkungskurve
m1 nach (4.5) ohne Kalibrierreiz 10−6
m2 Anna¨herung durch quadratische Glei-
chung im halblogarithmischen Raum
m3 nach (4.11)
m4 nach (4.5) mit 3 Kalibrierreizen
m5 nach der Stevens’schen Potenzfunktion
Tabelle 4.1.
4.5. Fehlerrechnung
Bei der Messung von Duftstoffen in der Atmospha¨re mit dem EAG-Messsystem
beobachtet man zwei Pha¨nomene, die eine exakte Aussage zur Konzentration
des zu messenden Duftstoffes in der Umgebungsluft nicht erlauben:
• das Rauschen der Antenne und
• Fluktuationen.
Abbildung 4.10. – Rauschen der Antenne. Man sieht in dem Ausschnitt eines
EAGs die U¨berlagerung des Signals durch das Rauschen. Damit die
U¨berlagerung auch bei den Kalibrieramplituden sichtbar ist, sind die
Flanken der Amplituden ausgeschnitten. Im gekennzeichneten Bereich
wird der Wert des Rauschens ermittelt.
Die als Rauschen der Antenne bezeichneten ho¨herfrequenten Schwankungen
im EAG-Signal sind dem gesamten Signal u¨berlagert. Im Zeitraum zwischen
Applikation des dritten Kalibrierreizes und dem O¨ffnen des Filters wird der
Rauschwert der Antenne ermittelt, da keine Reize auf die Antenne treffen. Da-
bei wird das EAG-Signal durch einen Tiefpass gegla¨ttet, und die mittlere Ab-
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weichung des ungefilterten Signals zum gegla¨tteten Signal wird als Rauschwert
angegeben [15].
Abbildung 4.11. – Fluktuationen. Die Pfeile markieren die Zeitpunkte, wann
ein Zusatzreiz gesetzt wurde. Die Fluktuationen sind so ausgepra¨gt, dass
keine Amplitudenablesung mo¨glich ist. Selbst bei der gro¨ßten Zusatz-
amplitude ist der Bezugspunkt mit einer großen Unsicherheit behaftet,
wenn man den Verlauf des gesamten Signals betrachtet.
Fluktuationen sind plo¨tzlich auftretende A¨nderungen von Reizkonzentratio-
nen in der Umgebungsluft. Die Ursache dafu¨r sind z. B. Windbo¨en, Wind-
Turbulenzen oder auch Pheromon-Pakete, die von den Dispensern kommen und
praktisch unverdu¨nnt zum System gelangen. Bei starker Belaubung werden die
Pakete durch die Interaktion mit den Bla¨ttern zerteilt und homogenisiert [9].
Fluktuationen sind verschieden ausgepra¨gt. Die in Abb. 4.11 gezeigten Fluktua-
tionen a¨ndern sich sehr schnell mit einer großen Amplitude. Bei schwa¨cherem,
weniger bo¨igem oder sich langsam drehenden Wind sind sie nicht so stark aus-
gepra¨gt und spiegeln sich nur in der Streuung der gemessenen Konzentrations-
werte wieder.
Die beiden beschriebenen Pha¨nomene sind dem Wesen nach vo¨llig verschie-
den. Deshalb werden ihre Auswirkungen auf die Konzentrationsmessung in zwei
getrennten Fehlerrechnungen beru¨cksichtigt:
• Vertrauensbereich des Konzentrationswertes einer Einzelmessung (verur-
sacht durch das Rauschen).
• Streuung der errechneten Mittelwerte innerhalb einer Messung (norma-
lerweise 3 Sweeps)
In der grafischen Darstellung der Messergebnisse werden zwei Fehlerbalken an-
gezeigt (s. Abb. 4.3). Der Vertrauensbereich wird durch eine begrenzte Linie
4.5. Fehlerrechnung 37
dargestellt, die Streuung als dicker Balken. Durch die Angabe der beiden Feh-
ler und unter Hinzunahme der Windberechnungen gewinnt man gerade bei
Profilmessungen eine zusa¨tzliche Aussagekraft bei der Beurteilung der Mess-
ergebnisse. Am Rand eines Feldes kann man ha¨ufig eine gro¨ßere Streuung
der Konzentrationswerte beobachten, die direkt mit Windturbulenzen zusam-
menha¨ngt, wobei der Vertrauensbereich wesentlich kleiner ist (s. auch Abb. 4.3,
Position 0 bis 30).
4.5.1. Bestimmung des Vertrauensbereichs fu¨r einen einzelnen
Messwert
Innerhalb eines Sweeps wird zu jedem Messwert ein prozentualer Fehler be-
stimmt und in die E-Datei eingetragen. Zur Bestimmung des Fehlers ∆xn eines
Einzelmesswerts, der mit dem Zusatzreiz Zn gewonnen wurde, werden die Ant-
wortamplituden auf die Kalibrierreize6 S1 . . . S3 und die Zusatzreize Zn jeweils
nach oben und unten um den Rauschwert r vera¨ndert. Fu¨r die Bestimmung
des Vertrauensbereichs fu¨r einen einzelnen Messwert wird das iterative Verfah-
ren aus Kapitel 4.4.4 angewandt, dadurch ist auch diese Berechnung universell
anwendbar.
∆
+/−
Zn
steht dabei fu¨r die Differenz aus berechneter Konzentration x und
berechneter Konzentration bei Variation der Zusatzamplitude Zn um das Rau-
schen r nach oben (+) bzw. unten (-). Nach (4.18) berechnet sich R(x+/−) =
R(wx+vSn)−(∆An±r), die Konzentration x+/− demnach zu R−1
h
R(x+/−)
i
,
wobei R−1 die Umkehrfunktion von R ist.
∆+Zn = |R−1 [R (wx+ vSn)− (∆An + r)]− x| (4.20a)
∆−Zn = |R−1 [R (wx+ vSn)− (∆An − r)]− x| (4.20b)
r: Rauschwert der Antenne
∆
+/−
Zn
: Abweichung bei Variation der Zusatzamplitude
Bei der Bestimmung des Fehlers ∆
+/−
Sn
durch Variation der Kalibrierampli-
tude muss fu¨r jede A¨nderung Akn + r bzw. Akn − r eine neue Dosis-Wirkungs-
kurve erstellt werden. Der funktionale Zusammenhang stellt sich in der Form
Akn + r = Rn↑ (vSn) bzw. Akn − r = Rn↓ (vSn) dar.
∆+Sn = |R−1n↑ (Rn↑ (wx+ vSn)−∆An)− x| (4.21a)
∆−Sn = |R−1n↓ (Rn↓ (wx+ vSn)−∆An)− x| (4.21b)
6Wenn die Dosis-Wirkungskurve nur aus den Kalibrierreizen S2 und S3 bestimmt wurde,
wird bei der Bestimmung des Fehlers S1 = 0 gesetzt und bleibt damit unberu¨cksichtigt.
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∆
+/−
Sn
: Abweichung bei Variation der Kalibrierampli-
tude Akn
Rn↑/Rn↓: Dosis-Wirkungskurve bei Variation der Kali-
brieramplitude Akn nach oben/unten
Da das Rauschen eine statistische Gro¨ße ist, sind die Abweichungen ∆+ und
∆− statistisch voneinander unabha¨ngig. Der resultierende Fehler kann deshalb
als (vektorielle) Addition der geometrischen Mittel der einzelnen Abweichungen
nach oben und unten angegeben werden. Der relative Fehler ∆xn in % berechnet
sich fu¨r den Zusatzreiz Zn zu
∆xn [%] =
1
xn
q
∆+S1 ·∆−S1 + ∆+S2 ·∆−S2 + ∆+S3 ·∆−S3 + ∆+Zn ·∆−Zn · 100% 7.
(4.22)
Wenn man das geometrische Mittel in den halblogarithmischen Raum transpo-
niert, erha¨lt man dort das arithmetrische Mittel (z. B.
q
∆+Zn ·∆−Zn → 12 (lg ∆+Zn
+ lg ∆−Zn)). Damit erha¨lt man auch in der grafischen Darstellung der Messer-
gebnisse symmetrische Fehlerbalken.
4.5.2. Berechnung des Mittelwerts von mehreren
Einzelmessungen
In der E-Datei repra¨sentiert eine Zeile die Messung eines Sweeps. Jede Zeile
erha¨lt eine Mittelungsnummer, die diejenigen Zeilen kennzeichnet, die zu einer
Mittelung zusammengefasst werden sollen. Die Mittelungsnummer wird vom
Aufzeichnungsprogramm automatisch vergeben und erho¨ht sich um 1, wenn
eine neue Mess-Sequenz von drei Sweeps gestartet wird. Die Mittelungsummer
kann nachtra¨glich per Hand gea¨ndert werden, falls mehr als drei Sweeps zur
Mittelung zusammengefasst werden sollen.
Bevor ein Messwert xn zur Mittelung herangezogen wird, wird die zugeho¨rige
Abweichung ∆xn mit einer Fehlerschranke s verglichen und entsprechend ge-
wichtet. Die Fehlerschranke ist zuna¨chst auf 40% festgelegt, kann aber ver-
a¨ndert werden8. Das Gewicht g errechnet sich durch ganzzahlige Division der
Fehlerschranke s durch den Fehler ∆xn :
g = sdiv ∆xn
9. (4.23)
7∆+S1
·∆−S1 = 0 wenn S1 nicht fu¨r die Bestimmung der Dosis-Wirkungskurve herangezogen
wurde.
8Die Fehlerschranke ist ein U¨bergabeparameter beim Aufruf des Berechnungsprogramms.
9Der Operator div bezeichnet eine ganzzahlige Division, bei der der Rest verworfen wird.
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Z. B. bedeutet g = 0, dass ∆xn > s ist. Der Messwert wird in diesem Fall
verworfen. Messwerte, die kleine Fehler aufweisen, bekommen somit bei der
Mittelung ein gro¨ßeres Gewicht.
Bei der Mittelwertberechnung wird durchga¨ngig mit den logarithmierten
Messwerten (→ geometrisches Mittel) gerechnet. Erst nach Abschluss der Feh-
lerrechnung werden die Werte wieder in den linearen Raum transponiert. Zu-
na¨chst wird der Mittelwert der gewichteten Messwerte gebildet:
x =
1
G
NX
i=0
gi · xi ;G =
NX
i=0
gi (4.24)
Analog dazu wird auch der Mittelwert der Fehler der Einzelmesswerte (∆xn ,
s. Glg. (4.22)) berechnet:
∆x =
1
G
NX
i=0
gi ·∆xi (4.25)
Danach werden nacheinander die Standardabweichung sx der Einzelmessungen
und die Standardabweichung des Mittelwertes sx berechnet:
sx =
vuut 1
G− 1
NX
i=0
gi (xi − x)2 (4.26)
sx =
sx√
G
(4.27)
sx wird auch als Standardfehler bezeichnet und ist ein Maß fu¨r die Genauigkeit
des Mittelwertes. Die Berechnung des Standardfehlers beruht auf einer Normal-
verteilung der Streuung der Messwerte. Bei der Normalverteilung gilt jedoch
die Regel, dass N > 30 Einzelmessungen vorliegen mu¨ssen, was aber im Fall
der EAG-Messungen normal nicht gegeben ist. Deshalb wird fu¨r N < 30 statt
der Normalverteilung eine Student-Verteilung fu¨r die Streuung der Messwerte
zu Grunde gelegt. Das Konfidenzintervall fu¨r den (wahren) Mittelwert µ ergibt
sich zu
x− t · sx ≤ µ ≤ x+ t · sx (4.28)
wobei t durch die Tabelle 4.2 bestimmt wird.
Mit dem Fehler ∆x, der sich auf Grund des Rauschens der Antenne ergibt,
hat man ein Maß fu¨r den Vertrauensbereich eines Einzelmesswertes. Mit der
Abweichung t ·sx erfasst man die Streuung der Einzelmesswerte innerhalb einer
Messung. Damit kann man das Ausmaß der Fluktuationen beurteilen.
In der F-Datei wird der Mittelwert x, die absoluten Fehlerwerte x ± ∆x
und x ± t · sx sowie der Fehler ∆x ausgegeben. Die Angabe der absoluten
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Nw − 1 t Nw − 1 t Nw − 1 t
1 1,837 11 1,048 21 1,024
2 1,321 12 1,043 22 1,023
3 1,197 13 1,040 23 1,022
4 1,142 14 1,037 24 1,021
5 1,111 15 1,034 25 1,020
6 1,091 16 1,032 26 1,020
7 1,077 17 1,030 27 1,019
8 1,067 18 1,029 28 1,018
9 1,059 19 1,027 29 1,018
10 1,053 20 1,026 30 1,017
Tabelle 4.2. – Studentverteilung fu¨r ein 68%-Konfidenzintervall, Nw−1 gibt die
Anzahl Freiheitsgrade an, fu¨r Nw → ∞ wird t = 1 und ist somit identisch
mit der Normalverteilung
Werte dient der leichteren Weiterverarbeitung in Origin. Erga¨nzend wird zur
Beurteilung einer Messung der Median der Einzelmesswerte angegeben. Da die
Bestimmung des Medians ein robustes Scha¨tzverfahren fu¨r den Erwartungswert
der Konzentration x ist, dient er dazu, festzustellen, ob eventuelle “Ausreißer”
die Mittelwertberechnung verzerren.
4.6. Programmteile zur Steuerung der Messung
Der gro¨ßte Nachteil des Interface 95 mit Microcontroller bestand darin, dass
der Microcontroller neu programmiert werden musste, wenn ein anderer Mess-
ablauf erforderlich war. Deshalb wurde diese Steuerung aufgegeben und das
Mess- und Steuerprogramm so vera¨ndert, dass der Messablauf vom Programm
aus kontrolliert wird. Die Einfu¨hrung der parallelen Schnittstelle zur Steuerung,
und einer Ablaufdatei, in der der Messablauf hinterlegt ist, trugen entscheidend
zur Flexibilisierung von Messszenarien bei. Der zu Grunde liegende Gedanke
war der, eine universelle Steuerschnittstelle zu schaffen, die einfach zu handha-
ben ist und deren (Steuer-)Funktion nicht fest vorgegeben ist. Die Verarbeitung
der Steuersignale ist Aufgabe des Interfaces.
Damit eine zeitliche Reproduzierbarkeit des Messablaufs gewa¨hrleistet ist,
u¨bernimmt die Interrupt-Routine zum Auslesen des A/D-Wandlers auch das
Schreiben des (Daten-)Registers der parallelen Schnittstelle. Die Steuersignale
werden somit im gleichen Takt an das Interface ausgegeben wie Werte von der
A/D-Wandlerkarte gelesen werden. Insgesamt stehen u¨ber die Datenleitungen
der parallelen Schnittstelle 8 Bits zur Verfu¨gung, die rechnerintern durch ein
Byte repra¨sentiert werden. Zum Betrieb mit dem Interface ist es no¨tig, das
Byte invertiert auszugeben.
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Der Messablauf wird in einer Ablaufdatei festgelegt, die vor der Messung
in das Aufzeichnungsprogramm geladen wird. Dadurch, dass der Messablauf
nicht fester Bestandteil des Programms ist, sondern dynamisch geladen wird,
hat man die gewu¨nschte gro¨ßtmo¨gliche Flexibilisierung der Steuerung erreicht.
Die Ablaufdatei wird mit einem Texteditor in Form von Tupeln (Zeitpunkt;
Ereignis/Bitmuster) erstellt. In der ersten Version der Ablaufdatei wurden Er-
eignisse in der gleichen Nomenklatur angegeben wie sie wa¨hrend der Mess-
wertaufzeichnung bei der Analyse der Monitorspur angezeigt werden (s. Abb.
4.2). Das Bitmuster (ein Byte), das u¨ber die parallele Schnittstelle ausgegeben
wird, wird beim Laden der Ablaufdatei aus den einzelnen Ereignissen gene-
riert. Die Angabe von Ereignissen hat den Vorteil der einfachen Erstellung
einer Ablaufdatei, aber den Nachteil, dass es nicht mo¨glich ist, zwei Ereignisse
gleichzeitig zu setzen.
Beispiel Soll bei einer Abtastfrequenz von 25Hz nach 5 s der Motor 2 starten
und bei 5,6 s stoppen, sind als Tupel in die Ablaufdatei (125;2) und in
die darauf folgende Zeile (140;-2) einzutragen.
Ein weiterer Schritt zu einer universellen Steuerung ist der U¨bergang von Ereig-
nissen zu Bitmustern, wie sie direkt u¨ber die parallele Schnittstelle ausgegeben
werden ko¨nnen. Diese Bitmuster werden in der Ablaufdatei als hexadezimal
codierte Bytes angegeben. Das Beispiel von oben sieht folgendermaßen aus:
(125;BF), (140;FF). Der Vorteil der Bitmuster liegt darin, dass mehrere Ereig-
nisse gleichzeitig gesteuert werden ko¨nnen, z. B. die gleichzeitige Aktivierung
von zwei Spritzenmotoren.
Die Bitmuster werden als Folge in einem Speicherbereich (Array) gehalten,
der die La¨nge eines Sweeps besitzt. Der Array-Index des Wertes, der ausgegeben
wird, wird durch einen Za¨hlerstand angegeben, der bei jedem Anspringen der
Interrupt-Routine inkrementiert wird. Dieses Verfahren erfordert nur wenige
Ausfu¨hrungsschritte, was fu¨r einen Interrupt sehr wichtig ist (zeitkritisch).
Im Zusammenspiel mit dem Interface 01 oder 03 wird u¨ber die Ablaufdatei
nicht nur der zeitliche Ablauf einer Messung gesteuert, sondern auch Program-
mierfunktionen u¨bernommen, wie z. B. die Einstellung der Schrittfrequenz fu¨r
die Schrittmotoren wa¨hrend der Messung.
5. Mehrdimensionales EAG
Analog zum menschlichen Auge, das Rezeptoren fu¨r rotes, gru¨nes und blaues
Licht besitzt, ist eine Insektenantenne mit unterschiedlichen Rezeptoren be-
setzt, die selektiv auf spezifische Duftstoffreize antworten.
Beim Auge kann der gleiche Sinneseindruck entstehen, wenn man es mit Licht
einer ganz bestimmten Wellenla¨nge reizt oder auch mit einer Mischung von
rotem, gru¨nen und blauen Licht unterschiedlicher Amplitude. Man kann also
einen Reiz in verschiedene Komponenten unterschiedlicher Intensita¨t zerlegen,
ohne dass der Sinneseindruck vera¨ndert wird. Die “zerlegten” Anteile des Licht-
eindrucks kann man als Komponenten eines “Lichteindruck-Vektors” auffassen;
die Zerlegung erfolgt am zweckma¨ßigsten in “Richtung” der Wellenla¨ngen, die
die drei Farbrezeptoren des Auges jeweils optimal reizen. Jede dieser drei Wel-
lenla¨ngen reizt die jeweils anderen beiden Rezeptoren nur unwesentlich. Sie sind
also nicht durch eine Kombination der beiden anderen Wellenla¨ngen ersetz-
bar. Die wechselseitige Unabha¨ngigkeit dieser Vektoren kann man im Sinne der
Vektorrechnung als wechselseitige Orthogonalita¨t beschreiben. Diese optimal
reizfa¨higen Wellenla¨ngen kann man als Basis-Vektoren eines dreidimensionalen
optischen Vektorraums auffassen, in dem jeder Farb-Eindruck als Linearkom-
bination dieser drei Basis-Vektoren darstellbar ist.
Im Folgenden soll erla¨utert werden, in wieweit das Konzept des optischen
Vektorraums auf die Duftstoff-Wahrnehmung bei Insekten u¨bertragen werden
kann.
Zuna¨chst ist zu betonen, dass die Insekten-Antenne mit Duftstoff-Rezeptoren
besetzt ist, die sich nach Form, aber auch nach der intrazellula¨ren Antwort
deutlich in unterschiedliche Klassen einteilen lassen. Von jeder Rezeptorzelle
geht ein Axon aus, das seine Information getrennt von den anderen ins Gehirn
weiterleitet. Dort werden Axone, die vom gleichen Rezeptortyp kommen, in
einem jeweils deutlich anatomisch getrennten Bereich (Glomerulus) gesammelt,
um eine integrierte Antwort fu¨r diesen Rezeptortyp zu ermitteln.
Um in Analogie zum Auge dieses System zur Analyse von Duftstoffen mit
dem EAG zu nutzen, muss man spezielle Duftstoffe Bi haben, die jeweils nur
einen Rezeptortyp reizen und alle anderen mo¨glichst nicht. Je ein Paar solcher
Duftstoffe mit der Konzentration z. B. b1 und b2 wu¨rden sich dann in ihrer
Wirkung auf das EAG nicht gegenseitig beeinflussen, d. h. wenn die Reaktion
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der Antenne auf Duftstoff B1 A1 = R1 (b1) und auf Duftstoff B2 A2 = R2 (b2)
ist, dann sollte gelten:
Ages = R (b1 + b2) = A1 +A2 = R1 (b1) +R2 (b2) (5.1)
Dies ist dieselbe Forderung, die bereits fu¨r die Gu¨ltigkeit des Zusatzreizverfah-
rens bei der Pheromon-Messung fu¨r Pheromonkonzentration x und Untergrund
u aufgestellt wurde (4.13). Verallgemeinert soll hier definiert werden, dass zwei
Duftstoffe b1, b2 die die Relation (5.1) erfu¨llen, zueinander orthogonal sind.
Falls es mo¨glich ist, fu¨r ein gegebenes Insekt eine mo¨glichst große Zahl von
solchen Duftstoffen Bi zu finden
1, die jeweils wechselseitig orthogonal sind,
so ergibt sich daraus die Mo¨glichkeit, ein komplexes Duftgemisch durch EAG-
Messungen als “Komponenten” dieser “Basis-Vektoren” im “Duft-Vektorraum”
zu analysieren. Wegen der Orthogonalita¨tsrelation kann fu¨r jeden Basis-Duft-
stoff das unbekannte Gemisch mit dem Zusatz-Reizverfahren untersucht wer-
den, wobei die gleichzeitige Reaktion der Antenne auf die anderen Komponen-
ten jeweils als “Untergrund” analog zur Pheromonmessung betrachtet wird.
Durch die sukzessive Vermessung der einzelnen Komponenten wird jedoch der
Beitrag der “Untergru¨nde” Stu¨ck fu¨r Stu¨ck quantifizierbar, so dass die zyklisch
wiederholte Analyse der Messdaten auf ein konkretes Endergebnis konvergiert.
Um nun eine solche “mehrdimensionale” EAG-Messung vorzunehmen, muss
die Dosis-Wirkungsfunktion Ri fu¨r jeden Basis-Reizstoff getrennt ermittelt wer-
den, d. h. es muss fu¨r jeden Basis-Reizstoff eine Antennenkalibrierung durch-
gefu¨hrt werden. Das bedeutet, dass die Basis-Reizstoffe in verschiedenen Kon-
zentrationen als Reizquellen zur Verfu¨gung stehen mu¨ssen.
Um solche mehrdimensionale Elektro-Antennogramme aufzuzeichnen, waren
A¨nderungen an der Messsonde und den Programmen sowie Erweiterungen der
Steuerung no¨tig. Dabei wurde versucht mit mo¨glichst wenigen Modifikationen
an der vorhandenen, bewa¨hrten Hardware und Software auszukommen.
5.1. A¨nderungen an der Hardware
Auf der Messsonde wurde eine Spritze durch eine Spritzentrommel ersetzt, die
bis zu 12 Spritzen aufnehmen kann. Mit den beiden stationa¨ren Spritzen stehen
insgesamt 14 Reizquellen zur Verfu¨gung. Der Vorteil bei dieser Realisierung
liegt in der konstanten Spritzengeometrie bezogen auf die Lage der Antenne und
einer geringen Gewichtserho¨hung der Messsonde, da fu¨r den Spritzenvorschub
der Trommel nur ein Schrittmotor beno¨tigt wird. Der Vorschub ist der gleiche
wie der der stationa¨ren Spritzen, nur dass die Kolbenstange nicht fest mit dem
1Im Fall des Kartoffelka¨fers wurden bereits Systeme von bis zu fu¨nf Basis-Vektoren ge-
funden.
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Antriebsseil verbunden ist, sondern beim Spritzenwechsel in das Seil eingeha¨ngt
wird.
Mehrgang-
potentiometer
Schrittmotor
Trommelantrieb
Spritzentrommel
Glasspritze
Antriebsscheibe
Verankerungsscheibe
Führung der
Kolbenstange
Abbildung 5.1. – Spritzentrommel
Da im Hauptkabel nur noch eine Signalleitung frei war, wurde eine Steuerung
entworfen, die mit nur einem Analogsignal einen Spritzenwechsel ausfu¨hren
kann. Der Spannungswert des Analogsignals repra¨sentiert die Position der ihm
zugeordneten Spritze auf der Trommel und ist die Sollspannung fu¨r einen Reg-
ler, der den Spritzenwechsel steuert. Die Ist-Spannung fu¨r den Regler wird an
einem Mehrgang-Potentiometer gemessen, das sich bei der Rotation der Trom-
mel mitdreht. Die Rotation stoppt, wenn beide Spannungswerte gleich sind. Die
Sollspannung wird durch Digital-/Analogwandlung aus einem 4-Bit-Wert ge-
wonnen, der u¨ber die 4 Steuerausga¨nge der parallelen Schnittstelle ausgegeben
wird.
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Dadurch, dass an der Art und Weise der Motoransteuerung nichts vera¨ndert
wurde, kann zur Steuerung ein Interface 99 oder 01 ohne weitere Modifikationen
u¨bernommen werden. Das Interface wird durch die Trommelsteuerung lediglich
erga¨nzt. Damit hat man eine gro¨ßtmo¨gliche Flexibilita¨t erreicht und kann mit
der gleichen Hardware sowohl die neue Messsonde fu¨r mehrdimensionale als
auch die alte fu¨r eindimensionale Elektro-Antennogramme einsetzen. Die neue
Messsonde wurde von Martin Gabriel gebaut [6].
5.2. Softwareentwicklung
Das Prinzip des Datenverarbeitungs- und Steuerungssystems, wie es in Abb.
4.1 beschrieben ist, wurde nicht vera¨ndert. Zu Beginn der Softwareentwicklung
wurden Rahmenbedingungen festgelegt, die den Ablauf von mehrdimensionalen
EAG-Messungen sowie die Datenstrukturen beschreiben:
• Die Aufzeichnung eines Sweeps bleibt unvera¨ndert. Nach einer Kalibrier-
phase mit drei Kalibrierreizen folgen die drei Zusatzreize bei geo¨ffnetem
Filter.
• Das Format der Ergebnisdatei (E03-Datei) wird erweitert. Pro Sweep
wird eine Zeile in die E03-Datei geschrieben, die Spaltenstruktur bleibt
gegenu¨ber der E02-Datei unvera¨ndert. Es ist jedoch mo¨glich, Spalten am
Ende hinzuzufu¨gen.
Mit diesen beiden Voraussetzungen konnte man erreichen, dass die bisher ge-
nutzten Softwarekomponenten weitgehend belassen werden konnten. Nur stel-
lenweise wurden Anpassungen vorgenommen, die fu¨r die Messung mehrdimen-
sionaler Elektro-Antennogramme no¨tig sind. Es war z. B. nicht mo¨glich, einen
Borland Pascal-Compiler fu¨r Windows so zu installieren und zu konfigurieren,
dass man A¨nderungen am Korrekturprogramm “Pheromon” vornehmen und
erfolgreich u¨bersetzen konnte. Mit den beiden oben genannten Rahmenbedin-
gungen kann jedoch das Programm “Pheromon” weiterhin genutzt werden, da
dieses in einer E02-Datei lediglich die Amplitudenablesungen vera¨ndert und die
zusa¨tzlichen Spalten nicht beru¨cksichtigt. Ein Hilfsprogramm (“Kleber”) verei-
nigt die Eintragungen der urspru¨nglichen E03-Datei und der von “Pheromon”
gespeicherten E02-Datei zu einer neuen E03-Datei.
Die folgenden Rahmenbedingungen beschreiben die A¨nderungen, die no¨tig
sind, um mehrdimensionale Elektro-Antennogramme aufzuzeichnen. Es konnte
erreicht werden, die Anzahl der A¨nderungen am Aufzeichnungsprogramm ge-
ring zu halten. Das brachte zwei Vorteile: Zum einen wurde die Entwicklungs-
zeit minimiert und zum anderen konnte man auf bewa¨hrte Programmmodule
zuru¨ckgreifen, wodurch die Stabilita¨t und Robustheit des Aufzeichnungspro-
gramms erhalten werden konnte.
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• Erweiterung der Ablaufdatei durch den 4-Bit-Wert fu¨r die Trommelsteue-
rung
• Verschiedene Duftstoffe werden in aufeinanderfolgenden Sweeps gemes-
sen. Fu¨r m Duftstoffe werden m Sweeps beno¨tigt.
• Jeder Sweep beno¨tigt eine andere Ablaufdatei, es sind also m Ablaufda-
teien erforderlich.
• Alle Spritzendaten werden in einer erweiterten Eingabemaske im Auf-
zeichnungsprogramm eingegeben.
• Fu¨r jede Spritze kann eine individuelle Schrittfrequenz und Pulsdauer
angegeben werden.
Die Ablaufdatei wird durch den 4-Bit-Wert fu¨r die Trommelsteuerung er-
ga¨nzt. Sie besteht nunmehr aus Tripeln: Zeitpunkt, Bitmuster fu¨r Motorsteue-
rung und Bitmuster fu¨r Trommelsteuerung. Die Bitmuster werden anders als
bisher in positiver Logik angegeben, da sie wesentlich leichter erfassbar ist als
die negative Logik. Die Angabe erfolgt in Hexadezimalzahlen, die im Programm
fu¨r die Ausgabe negiert werden mu¨ssen. Weil alle Bits des Datenregisters der
parallelen Schnittstelle mit den herko¨mmlichen Steuerungs- oder Programmier-
signalen belegt sind, werden fu¨r die Steuerung der Spritzentrommel die vier Bits
des Steuerregisters (s. Anhang B) verwendet. Der Zeitpunkt n gibt an, wann die
beiden Bitmuster ausgegeben werden. n ist dabei ein Vielfaches von T = 1/f ,
wobei f die Abtastfrequenz ist.
Beispiel Bei einer Abtastfrequenz von 25Hz soll nach 5 s die Spritze Nr. 3 der
Trommel eingelegt werden die nach 2 s einen Reiz von 600ms Dauer ab-
gibt. Danach wird nach 1 s auf der Trommel zu Spritze 4 gewechselt. Die
Eintra¨ge in die Ablaufdatei erfolgen in vier aufeinanderfolgenden Zeilen:
125;00;3 – 175;04;3 – 190;00;3 – 215;00;4.
Da die Ablaufdatei durch die Codierung fu¨r die Trommelsteuerung erga¨nzt
wurde, bedeutet das, dass fu¨r einen Messdurchgang zur Messung mehrerer
Duftstoffe auch mehrere Ablaufdateien existieren mu¨ssen. Es wurde vereinbart,
dass pro Sweep eine Ablaufdatei angelegt wird. Die Anzahl der unterschiedli-
chen Ablaufdateien bestimmt die Anzahl zu messender Sweeps. Die Dateinamen
fu¨r die Ablaufdateien setzen sich aus dem Programmnamen und einer laufen-
den Nummer zusammen, z. B. A06 1.abl, A06 2.abl usw. Da die Ablaufdatei-
en Informationen u¨ber die Steuerung der Messung enthalten, die nicht in der
Monitorspur aufgezeichnet werden, mu¨ssen diese Informationen protokolliert
werden. Dazu wird an jede Zeile der E03-Datei der Inhalt der entsprechenden
Ablaufdatei angeha¨ngt.
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Die Maske zur Eingabe der Spritzenparameter im Aufzeichnungspro-
gramm wurde neu gestaltet (s. Abb. 5.2). Es ko¨nnen dort fu¨r die beiden stati-
Verdünnungs-
reihe
Verdünnung
Abbildung 5.2. – Startparameter-Maske, Angabe von 4- und 6-stelligen Sprit-
zentypen.
ona¨ren Spritzen (A und B) und alle Spritzen, die sich auf der Trommel befinden
(1-12) der Spritzentyp, die Pulsdauer und die Schrittfrequenz angegeben wer-
den. Der Spritzentyp kann entweder eine 4- oder 6-stellige Zahl sein. Die ersten
drei Ziffern des Spritzentyps geben die Verdu¨nnungsreihe des Reizstoffs an (in
Abb. 5.2 z. B. 231 und 453), die restlichen Ziffern bezeichnen die Verdu¨nnung
des Reizstoffs. Ist die Zahl fu¨r die Verdu¨nnung einstellig angegeben, ist sie als
negativer, ganzzahliger Exponent zur Basis 10 anzusehen. Aus Abb. 5.2 la¨sst
sich z. B. die Verdu¨nnung des Reizstoffs in Spritze B zu 10−6 ableiten. Ist die
Zahl fu¨r die Verdu¨nnung 3-stellig angeben, so ergibt sich der negative Expo-
nent aus einem hundertstel dieser Zahl. Z. B. symbolisiert 530 bei Spritze 1 eine
Verdu¨nnung des Reizstoffes von 10−5,3.
Die Pulsdauer wird in Sekunden angegeben; der Wert fu¨r die Schrittfrequenz
bezieht sich auf den Verdu¨nnungsfaktor bei einem Motorwellendurchmesser von
7mm (s. Tabelle 3.1). Wird fu¨r die Messung ein Interface 99 eingesetzt, ent-
sprechen die Werte fu¨r Pulsdauer und Schrittfrequenz den Einstellungen am
Interface.
Die Angaben fu¨r Haupt- und Querluft erfolgen in l/h. Der Wert fu¨r die
Hauptluft, der in die E03-Datei eingetragen wird, wird wie bisher durch 5
dividiert. Der Eintrag in der E03-Datei (s. Anhang A.1) erfolgt in der Form
”Hauptluft.Querluft”. Im Beispiel aus Abb. 5.2 wird fu¨r Hauptluft und Querluft
10.10 in die E03-Datei eingetragen.
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Ablaufdatei:
...
50;04;4
150;04;3
250;02;3
...
E03-Datei:
... ;453600.106;453500.106;453400.106; ...
Abbildung 5.3. – Startparameter-Maske, Verknu¨pfung der Eintragungen der
Ablaufdatei und der Spritzenparameter zum Eintrag in die E03-Datei.
Durch Kombination der Ablaufdatei mit den Angaben in der Startparameter-
Maske werden die Eintra¨ge fu¨r die Spritzendaten in der E03-Datei bestimmt
(s. Abb. 5.3). Vor der Messung eines Sweeps wird die entsprechende Ablaufda-
tei geladen. Dabei wird beim Einlesen das Byte, das u¨ber das Datenregister
ausgegeben wird, darauf getestet (bitweises UND mit dem Wert 17Hex) ob der
Filter geschlossen ist und welcher Motor aktiviert wurde:
ByteInterface · 17Hex
8>>><>>>:
= 0 kein Motor aktiviert
= 1 Motor 1 aktiviert −→ SpritzeA
= 2 Motor 2 aktiviert −→ SpritzeB
= 4 Motor 3 aktiviert −→ Spritze 1− 12
≥ 10Hex Filter angehoben
(5.2)
Wa¨hrend der Kalibrierphase (Filter abgesenkt) kann man davon ausgehen, dass
die Spritzen nacheinander nur einzeln aktiviert werden. Dadurch ko¨nnen die
Eintra¨ge in der Ablaufdatei eindeutig den Eintragungen in der Startparameter-
Maske zugeordnet werden. Wenn das Ergebnis der Verknu¨pfung (5.2) 1 ist, wird
der Masken-Eintrag von Spritze A ausgelesen und in die E03-Datei eingetragen.
Ist das Ergebnis 4, verweist dies auf eine der Spritzen 1-12. Dann wird der zweite
Eintrag in der Ablaufdatei benutzt, um den Masken-Eintrag zu selektieren. Die
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Zuordnung erfolgt direkt, der Eintrag 4 in der Ablaufdatei verweist auf die
Spritze 4 in der Maske. Die Reihenfolge, in der die Spritzen in die E03-Datei
eingetragen werden, entspricht der Reihenfolge wie sie aktiviert wurden.
Der Eintrag in der E03-Datei besteht aus der 6-stelligen Spritzenkennung
(Verdu¨nnungsreihe und Exponent der Verdu¨nnung) gefolgt von einem Punkt
(“.”) und der Codierung von Schrittfrequenz und Pulsdauer. Diese Codierung
ist zusammengesetzt aus Schrittfrequenz fS · 100 gefolgt von Pulsdauer T · 10.
Aus einer Schrittfrequenz von 0,1 und einer Pulsdauer von 0,6 ergibt sich der
Eintrag 106 (s. Abb. 5.3).
5.3. Bestimmung der Duftstoffkonzentrationen
Die Grundlagen fu¨r die Bestimmung der Duftstoffkonzentrationen xj im mehr-
dimensionalen Duftstoffraum basieren auf den gleichen Prinzipien, die fu¨r ein-
dimensionale Messungen gelten. Die Dosis-Wirkungskurve ist fu¨r jeden Basis-
Reizstoff verschieden. Der funktionale Zusammenhang zwischen dem Reizstoff
j mit der Konzentration xj an der Antenne und der gemessenen Amplitude Aj
wird durch
Aj = Rj
“
xj
”
(5.3)
beschrieben.
Die Kalibrierung der Antenne erfolgt fu¨r jeden Basis-Reizstoff:
Akn
j = Rj
“
vSn
j
”
(5.4)
Akn
j : Kalibrier-Amplitude fu¨r den Basis-Reizstoff j
Sn
j : Konzentration des Basis-Reizstoffes j in Spritze n
Die zu messenden Basis-Reizstoffe liegen in der Umgebungsluft in den Kon-
zentrationen x1, x2 . . . xm vor. Daraus ergibt sich fu¨r die Amplitude des Pla-
teaus AF zu
AF =
mX
i=1
Ri
“
xi
”
+Q (u) . (5.5)
xi: Konzentration des Basis-Reizstoffes i in der Um-
gebungsluft
Ri
`
xi
´
: Antwort der Antenne auf den Reiz xi
Q (u): Amplitude als Funktion der Summe der restlichen
Untergrundreize
5.3. Bestimmung der Duftstoffkonzentrationen 50
Nach dem Zusatzreizverfahren erha¨lt man bei Reizung der Antenne mit Um-
gebungsluft und dem Kalibrierreiz Sn
j des Basis-Reizstoffs j eine Amplitude
von
AZn
j = Rj
“
(1− v)xj + vSnj
”
+
mX
i=1,i 6=j
Ri
“
(1− v)xi
”
+Q ((1− v)u) . (5.6)
Mit der Vereinfachung w = 1− v erha¨lt man
AZn
j = Rj
“
wxj + vSn
j
”
+
mX
i=1,i 6=j
Ri
“
wxi
”
+Q (wu) . (5.7)
Die gemessene Zusatzamplitude ∆An
j ergibt sich aus der Differenz der Ampli-
tuden aus den Gleichungen (5.7) und (5.5):
∆An
j = AZn
j −AF
∆An
j = Rj
“
wxj + vSn
j
”
+
mX
i=1,i 6=j
Ri
“
wxi
”
+Q (wu)−
mX
i=1
Ri
“
xi
”
−Q (u)
∆An
j = Rj
“
wxj + vSn
j
”
+
mX
i=1,i 6=j
Ri
“
wxi
”
−
mX
i=1
Ri
“
xi
”
+Q (wu)−Q (u)
Durch die Bestimmung von m Duftstoff-Komponenten in der Umgebungsluft
verringert sich der Anteil des unbekannten, nicht bestimmbaren Untergrun-
des am Plateau. Der Fehler, der durch die Vernachla¨ssigung des Untergrundes
entsteht, ist geringer als bei der Messung von nur einem Duftstoff. Bei der
Vernachla¨ssigung des Untergrundes ergibt sich analog zu U¨bergang von (4.16)
nach (4.17) die Amplitude ∆An
j zu
∆An
j = Rj
“
wxj + vSn
j
”
+
mX
i=1,i 6=j
Ri
“
wxi
”
−
mX
i=1
Ri
“
xi
”
(5.8a)
∆An
j = Rj
“
wxj + vSn
j
”
+
mX
i=1,i 6=j
Ri
“
wxi
”
−
mX
i=1,i 6=j
Ri
“
xi
”
−Rj
“
xj
”
(5.8b)
∆An
j = Rj
“
wxj + vSn
j
”
−Rj
“
xj
”
−
mX
i=1,i 6=j
“
Ri
“
xi
”
−Ri
“
wxi
””
(5.8c)
An dieser Stelle wird der folgende Korrekturwert Kj eingefu¨hrt. Der Korrek-
turwert Kj entspricht dem Untergrundsignal Q (u)−Q (wu) (s. Glg. (4.16)) in
der Berechnung des eindimensionalen EAGs. Dabei ist aber hier dieses “Unter-
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grundsignal” nicht mehr unbekannt und vernachla¨ssigt, sondern es kann ent-
schlu¨sselt und berechnet werden, da es sich aus den anderen Duftstoffen xi mit
i 6= j zusammensetzt:
Kj =
mX
i=1,i 6=j
“
Ri
“
xi
”
−Ri
“
wxi
””
(5.9)
Zur Bestimmung der Duftstoff-Konzentrationen sind zwei iterative Verfah-
ren ineinander verschachtelt (s. Abb. 5.4). Das innere Verfahren ist das in
Bestimmung von
x1...xm
Berechnung von
K1...Km
K1=...=Km=0
innere
Iteration
äußere
Iteration
Abbildung 5.4. – Verschachtelung der beiden iterativen Verfahren
Kapitel 4.4.4 vorgestellte iterative Verfahren zur Bestimmung der Duftstoff-
Konzentrationen x1 . . . xm.
Im a¨ußeren Verfahren werden die Korrekturwerte Kj ermittelt, die wieder-
um auf die Konzentrationsberechnung angewandt werden. Im ersten Schritt
werden alle Konzentrationen x1 . . . xm ohne die entsprechenden Korrekturwer-
te Kj bestimmt. Im zweiten und den folgenden Schritten werden die im jeweils
vorangegangenen Schritt bestimmten Konzentrationen herangezogen, um den
Korrekturwert Kj zu ermitteln.
Analog zu Kapitel 4.4.4 wird Gleichung (5.8) nach Rj
`
xj
´
umgestellt um
den Schritt zum iterativen Verfahren aufzuzeigen:
Rj
“
xj
”
= Rj
“
wxj + vSn
j
”
−Kj −∆Anj (5.10)
U¨bergang zur Iteration: die Antwort-Amplitude auf den Reiz der Konzentra-
tion xh
j ergibt sich aus der Antwort-Amplitude des Reizes, der sich aus der
Summe des vorher ermittelten Konzentrationswertes xh−1j und der Konzen-
tration des Kalibrierreizes unter Beru¨cksichtigung des Verdu¨nnungsfaktors v
ergibt, abzu¨glich des Korrekturwertes Kh−1j und der Zusatzamplitude ∆Anj .
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Der Korrekturwert Kh−1j wurde im vorangegangenen a¨ußeren Iterationsschritt
aus den Konzentrationen xh−11 . . . xh−1m außer xh−1j ermittelt.
Rj
“
xh
j
”
= Rj
“
wxh−1
j + vSn
j
”
−Kh−1j −∆Anj (5.11)
Die a¨ußere Iteration bricht ab, wenn |Khj −Kh−1j |< ε fu¨r alle j gilt. ε wurde
zuna¨chst auf 0,1 festgelegt. Die Anzahl der Iterationsschritte ist abha¨ngig vom
Verdu¨nnungsfaktor v. Bei v1 = 3,6% war nur ein Iterationsschritt no¨tig, bei
v2 = 10,7% = 3 · v1 waren es zwischen 5 und 6 Schritte. Da bisher noch
keine real aufgezeichneten Elektro-Antennogramme vorliegen, wurden von Prof.
Koch Simulations-Messdaten einer Messung von zwei Duftstoffen bereitgestellt,
die diesen Angaben zu Grunde liegen.
6. Einsatz des Mess- und
Auswerteprogramms
Es gibt zwei verschiedene Szenarien, in denen das EAG-Messsystem eingesetzt
wird:
• Messungen im Freiland
• Labormessungen
Die Messungen im Freiland gehen meist von einer konkreten Aufgabenstellung
aus. In den meisten Fa¨llen wird die Verteilung von Pheromon in einer be-
stimmten, mit Pheromon behandelten Fla¨che gemessen. Gema¨ß der Aufgaben-
stellung erfolgt die Aufteilung eines Feldes in ein Raster, das aus veschiedenen
Messpunkten besteht. Zusa¨tzlich zur Bestimmung der Pheromonkonzentratio-
nen werden die Umweltparameter Wind, Temperatur und Luftfeuchte erfasst.
Diese haben einen entscheidenden Einfluss auf die Pheromonverteilung.
Die Aufzeichnung erfolgt nach einem identischen Schema, damit die Messer-
gebnisse miteinander vergleichbar bleiben (s. Abb. 6.1). Die Abtastrate betra¨gt
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Abbildung 6.1. – Zeitlicher Verlauf der Aktivierung der Spritzenmotoren und
des Filtermotors.
25Hz, die Dauer eines Messdurchgangs (Sweep) 49 s (Aufnahme von 1225 Ab-
tastwerten)
Eine Messung an einem Messpunkt besteht aus drei Sweeps. Zwischen den
Sweeps ist eine kurze Pause, damit sich die Antenne wieder erholen kann (Re-
generationsphase).
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Bei Labormessungen stehen andere Aufgabenstellungen im Vordergrund als
bei Freilandmessungen. Hierbei geht es vorwiegend um die Untersuchung von
Antennen (z. B. U¨berlagerungsexperimente) und Pru¨fung der Apparatur (z. B.
Symmetriemessungen). Dabei ist eine gro¨ßtmo¨gliche Flexibilita¨t im Messablauf
erforderlich die erst durch die Einfu¨hrung der Ablaufdateien erreicht werden
konnte.
6.1. Beispiele fu¨r Freilandmessungen
Die im Folgenden gezeigten Beispiele von Freilandmessungen wurden im Rah-
men eines großen Messauftrags der Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) in Al-
narp gewonnen [13] [14].
6.1.1. Profilmessung in einem Apfelgarten
0 10 20 30 40 50
Windrichtung
Messpfad
Position [m]
Abbildung 6.2. – Mit Codlemon, dem Pheromon des Apfelwicklers behandel-
ter Apfelgarten in Fjelje. Die gestrichelte Linie stellt den Messpfad dar,
die Positionen 0-50 bezeichnen den Abstand zum Feldrand in Metern.
Die folgende Messung wurde vorgenommen, um die Pheromon-Verteilung in
einem Apfelgarten zu beurteilen [14]. Der Abstand der Ba¨ume lag bei 1,5m,
die Baumreihen waren 2m voneinander entfernt und die Wuchsho¨he lag bei
2,20m. Zur Profilmessung wurde ein Messpfad festgelegt, der parallel zu den
Baumreihen verlief (s. Abb. 6.2). Entlang dieses Pfades wurden die Pheromon-
konzentrationen gemessen. Der Startpunkt war am Rand des Feldes bei Position
0. Die Windrichtung verlief ebenfalls parallel zu den Baumreihen in den Garten
hinein.
In Abb. 6.3 sind die gemessenen Pheromonkonzentrationen dargestellt. Au-
ßerhalb des Feldes (bei -5m) ist die Pheromonkonzentration sehr gering und
fa¨llt mit x0 zusammen. Wenn die gemessene Konzentration in der Na¨he von x0
liegt, geht man davon aus, dass kein Pheromon in der Umgebungsluft vorhan-
den ist. Bei Position 0 und beim ersten Messwert bei 10m erkennt man starke
Fluktuationen, die sich bei 0m in zwei verschieden großen Konzentrationen
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Abbildung 6.3. – Pheromonkonzentration entlang des Messpfades
widerspiegeln und beim ersten Messwert bei 10m in einem stark ausgepra¨gten
Fehlerbalken, der die Streuung der Einzelmesswerte wiedergibt. Im Verlauf der
Messungen entlang des Messpfades erkennt man sowohl eine Zunahme der ge-
messenen Pheromonkonzentration, die sich etwa ab 20m im Inneren des Feldes
stabilisiert, als auch eine Abnahme der Streuung der Messwerte.
Wenn man die aufgezeichnete Windgeschwindigkeit betrachtet (s. Abb. 6.4),
stellt man fest, dass bei 0m die gemessene Windsta¨rke bei beiden Windsensoren
gleich ist. Weiter im Feld bei 10m ist die Differenz zwischen Windgeschwindig-
keit an der Messsonde und an der Mastspitze 0,3m/s, die im weiteren Verlauf
der Messung stabil bleibt. Man kann gut beobachten, wie die Windgeschwin-
digkeit durch das Laub der Ba¨ume vom Feldrand zum Inneren hin verringert
wird.
Diese Messung zeigt, dass man davon ausgehen muss, dass am Rand von be-
handelten Feldern die Pheromonkonzentration geringer ist als im Zentrum. Die
Messung erkla¨rt auch die Beobachtung, dass die Methode der Paarungssto¨rung
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Abbildung 6.4. – Windgeschwindigkeiten v in Mastho¨he und in Ho¨he der
Messsonde
in Randzonen von Feldern nicht so effektiv ist. Die Randzone kann abha¨ngig
von den Windverha¨ltnissen mehr als 10m breit sein. Damit die Methode der
Paarungssto¨rung in den Randzonen von Feldern effektiver ist, beno¨tigen diese
Bereiche eine spezielle Behandlung. Z. B. kann die Anzahl der Dispenser pro
Fla¨che erho¨ht, oder auch die Umgebung mit Pheromon behandelt werden.
6.1.2. Einfluss des Windes auf die Pheromonkonzentration
und den Untergrund
Die in Abb. 6.5 gezeigten Original-Registrierungen (D-Datei) wurden im Rah-
men der oben beschriebenen Messung (s. 6.1.1) in Fjelje aufgezeichnet [13].
Wa¨hrend der Messungen wehte der Wind aus su¨dlicher Richtung, so dass in der
Position 0 (s. Abb. 6.2) pheromonfreie Luft aus dem benachbarten Zuckerru¨-
benfeld kam. Bei Sweep 1 weht der Wind pheromonfreie Luft zum Messort. Die
aufgezeichneten Zusatzamplituden besitzen fast die gleiche Ho¨he wie die Kali-
brieramplituden, was darauf schließen la¨sst, dass kein Pheromon in der gemes-
senen Luft vorhanden war. Gegen Ende von Sweep 1 wird der Wind schwa¨cher,
was sich im zweiten Sweep fortsetzt. Außerdem a¨ndert der Wind um 20° seine
Richtung und weht pheromonhaltige Luft zum Messort. Man sieht deutlich die
Erho¨hung des Plateaus und das Versinken der ersten beiden Zusatzamplituden.
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Abbildung 6.5. – Einfluss des Windes auf die Pheromonmessung. Gezeigt sind
die aufgezeichneten Messdaten von Sweep 1 und 2 einer Messung. Zum
ersten Sweep geho¨ren die Kurven EAG 1, Wind 1 x und Wind 1 y, die
anderen zum zweiten Sweep.
Lediglich die Amplitude des Reizes mit der ho¨chsten Konzentration ragt noch
aus dem Plateau heraus.
6.1.3. Zusammenspiel von Untergrund und Pheromonreizung
Abb. 6.6 zeigt drei Sweeps, die an unterschiedlichen Positionen aufgezeichnet
wurden. Position 0 liegt auf dem Rand des Feldes, die Positionen 10 und 40
liegen 10 m bzw. 40m im Feldinnern. Man sieht deutlich die Erho¨hung des Pla-
teaus, je weiter man sich in das Feld hineinbegibt. Gleichzeitig erkennt man,
dass sich der Maximalwert der EAG-Antwort auf den Zusatzreiz nur minimal
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Abbildung 6.6. – Drei Sweeps, die an den Positionen 0, 10 und 40 aufgenom-
men wurden.
vera¨ndert. Die Amplituden tauchen in das Plateau ein. Daraus kann man schlie-
ßen, dass die Erho¨hung des Plateaus nur durch Pheromon bedingt ist, und die
Pheromonkonzentration vom Rand zum Feldinneren hin zunimmt. Diese Dar-
stellung erga¨nzt die Darstellung aus Abb. 4.6, die der gleichen Messreihe ent-
stammt [13]. In Abb. 4.6 ist gut zu erkennen wie bei Abwesenheit von Pheromon
eine A¨nderung des Plateaus eine gleichzeitige A¨nderung des Maximalwertes der
EAG-Antwort um den gleichen Betrag bewirkt.
6.1.4. Parallelmessungen mit der Sammelfilter-Methode
Die Sammelfilter-Methode wurde in Kapitel 1 der EAG-Methode gegenu¨ber ge-
stellt. In dem hier beschriebenen Experiment wurde eine Messung u¨ber einen
la¨ngeren Zeitraum mit beiden Methoden gleichzeitig durchgefu¨hrt. Dabei sollte
heraus gefunden werden, ob die relativen Einheiten, in denen die Pheromonkon-
zentrationen bei EAG-Messungen angegeben werden, auf absolute Einheiten
(ng/m3) abgebildet werden ko¨nnen. Diese Messungen wurden am 8. und 12.7.96
in einem Versuchsfeld in Alnarp vorgenommen [13]. Die Ba¨ume hatten eine
Ho¨he von 2m und einen Abstand von 2,50m, die Baumreihen einen Abstand
von 2m. Das Feld war mit dem Pheromon Codlemon behandelt. Der Sammel-
filter und die Messsonde befanden sich auf gleicher Ho¨he, in gleichem Abstand
zu den Dispensern und senkrecht zur Windrichtung. Damit war gewa¨hrleistet,
dass sich an beiden Messwertaufnehmern die gleiche Pheromonkonzentration
befand. Wa¨hrend eines Zeitraums von ca. 3,5h wurde kontinuierlich die Phero-
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monkonzentration gemessen, wa¨hrend parallel dazu mit dem Sammelfilter die
Bestandteile aus der angesaugten Umgebungsluft herausgefiltert wurden [2].
Abb. 6.7 zeigt die Ergebnisse der Konzentrationsmessungen mit dem EAG-
System im Vergleich zu dem Ergebnis der Analyse der gesammelten Duftstof-
fe mit einem Gaschromatographen. Die gemessenen Pheromonkonzentrationen
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Abbildung 6.7. – Vergleich der Messung von Pheromonkonzentrationen mit
der EAG-Methode und der Sammelfilter-Methode mit anschließender
Analyse mit einem Gaschromatographen.
wurden in vier Abschnitten von einer Stunde gemittelt. Innerhalb dieser Ab-
schnitte war die Temperatur ausreichend konstant. Die vier Mittelwerte wur-
den aufgrund der Temperaturabha¨ngigkeit des Pheromon-Dampfdrucks in der
Kalibrierspritze individuell korrigiert. Aus diesen vier Mittelwerten wird der
resultierende Gesamtmittelwert errechnet. Der Gesamtmittelwert ergibt eine
Konzentration von (6,8 ± 0,5) · 10−7 Relativen Einheiten. Das Ergebnis der
Gaschromatograph-Analyse ergab eine absolute Pheromonkonzentration von
1,1ng/m3 [2]. Das bedeutet, dass die Konzentrationsangabe von 10−6 in Rela-
tiven Einheiten einer absoluten Konzentration von 1,6± 0,3ng/m3 entspricht.
Die Wiederholung der Messung am 12.7.96 (s. Abb. 6.8 ) ergab eine Konzen-
tration von (6,1±0,5) ·10−7 Relativen Einheiten und eine absolute Konzentra-
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Abbildung 6.8. – Vergleich der Messung von Pheromonkonzentrationen mit
der EAG-Methode und der Sammelfilter-Methode mit anschließender
Analyse mit einem Gaschromatographen.
tion von 1,3ng/m3 [2]. 10−6 Relative Einheiten von Pheromon sind a¨quivalent
zu 2,1± 0,4ng/m3.
Die Ergebnisse der beiden Messungen stimmen im Rahmen der Messunge-
nauigkeit u¨berein.
Die Kalibrierung des EAG-Messsystems durch Parallelmessung mit der Sam-
melfilter-Methode ist ein wesentlicher Fortschritt in der Entwicklung der EAG-
Messmethode. Bisher konnten Pheromonkonzentrationen nur in relativen Ein-
heiten angegeben werden, die sich auf die Pheromonkonzentration in den Ka-
librierspritzen bezog. Selbst bei genauer Kenntnis der Konzentration des Reiz-
stoffes in den Kalibrierspritzen ist es nicht mo¨glich eine absolute Konzentra-
tionsangabe zu machen, da zu wenig u¨ber die Mischung von Hauptluft und
Duftstoff-Luftgemisch aus den Kalibrierspritzen bekannt ist.
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6.2. Vergleich der Methoden zur Gewinnung der Dosis-
Wirkungskurve
Abb. 6.9 zeigt zwei verschiedene Konzentrationsberechnungen. Die Dosis-Wir-
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Abbildung 6.9. – Vergleich von Konzentrations-Berechnungen, denen eine Do-
sis-Wirkungskurve zu Grunde liegt die einmal mit der schwa¨chsten Ka-
librierspritze (10−6) gewonnen wurde und einmal ohne. Die na¨her un-
tersuchten Messwerte 25 und 26 sind markiert. Die Beschriftung der x-
Achsen entspricht den Zeilennummern in der E02-Datei.
kungskurve wurde durch Lo¨sung der transzendenten Gleichung (s. Kapitel 4.4)
gewonnen, im oberen Beispiel aus den Antwortamplituden aller drei Kalibrier-
spritzen (Methode 123 ), im unteren Beispiel wurde die Amplitude der Spritze
mit der Konzentration 10−6 weggelassen (Methode 23 ). Aufgezeichnet sind die
berechneten Konzentrationen mit den Zusatzamplituden auf den Reiz 10−5 (Li-
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nie) und 10−4 (Punkte). Bei berechneten Konzentrationen die gro¨ßer als 10−7
sind, kann man kaum einen Unterschied zwischen beiden Verfahren feststellen.
Ist die berechnete Konzentration 10−7 und kleiner, liegt der Konzentrations-
wert von 123 etwas u¨ber dem Wert von 23.
Die Differenzen bei den Berechnungsverfahren treten dann in Erscheinung
wenn die Pheromonkonzentration in der Umgebungsluft sehr gering ist. Zur
weiteren Beurteilung der Situation werden zwei Einzelmesswerte ausgewa¨hlt.
Die zugeho¨rigen Elektro-Antennogramme sind in Abb. 6.10 gezeigt. Die beiden
Registrierungen wurden im Abstand von etwa 1 Minute aufgezeichnet. Die Ka-
librieramplituden K1 · · ·K3 und die Zusatzamplituden Z2 und Z3 sind in den
beiden Sweeps fast identisch. Man kann vermuten, dass die berechnete Kon-
zentration aus der Zusatzamplitude Z2 und Z3 ebenfalls identisch ist. Tabelle
6.1 zeigt die berechneten Werte fu¨r die Messwerte 25 und 26. Wenn man die
Methode Messwert x1 ∆x1 [%] x2 ∆x2 [%]
123 25 7,62·10−8 15,2 8,50·10−8 14,6
123 26 7,77·10−8 16,5 1,32·10−7 12,9
23 25 5,73·10−8 15,3 7,02·10−8 19,3
23 26 4,98·10−8 20,2 1,14·10−7 16,3
123-lin 25 6,84·10−8 12,6 7,52·10−8 11,5
123-lin 26 6,81·10−8 12,6 1,07·10−7 11,2
Tabelle 6.1. – Mit verschiedenen Methoden berechnete Konzentrationswerte
berechneten Konzentrationen und die Elektro-Antennogramme aus Abb. 6.10
in Relation setzt, liefert die Berechnungsmethode 123 schlu¨ssigere Ergebnisse.
Erga¨nzend ist in Tabelle 6.1 die Methode 123-lin aufgefu¨hrt. Dabei wurde
die Dosis-Wirkungskurve durch Geradengleichungen (s. Kapitel 4.4.2) gewon-
nen. Die Ergebnisse liegen zwischen den beiden anderen Methoden. Da die Do-
sis-Wirkungskurve die mit 123 gewonnen wurde einen natu¨rlicheren, glatten
Verlauf hat, wird diese gegenu¨ber 123-lin pra¨feriert.
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Abbildung 6.10. – EAG von zwei Sweeps. Die Amplituden von den beiden
Sweeps sind bis auf die erste Zusatzamplitude fast identisch.
6.3. U¨berlagerungsversuch mit dem MD-EAG
Abb. 6.11 zeigt einen U¨berlagerungsversuch mit den beiden Pflanzenduftstoffen
(Z)-3-Hexen-1-ol als Untergrundduftstoff und (Z)-3-Hexenylacetat als U¨berla-
gerungsduftstoff [6]. Als Sensor wurde die Antenne eines Kartoffelka¨fers einge-
setzt. Der Untergrundduftstoff liegt in der Konzentration 10−5 vor, der U¨berla-
gerungsduftstoff in den Konzentrationen 10−5 und 10−4. In der Kalibrierphase
wird die Antenne zuerst mit zwei Kalibrierreizen des Untergrundduftstoffes
gereizt. Diese beiden Kalibrierreize werden durch unterschiedliche Schrittfre-
quenz des Spritzenmotors generiert. Dadurch kann eine Dosis-Wirkungskurve
abgescha¨tzt werden. Darauf folgen die beiden Kalibrierreize des U¨berlagerungs-
duftstoffes.
In der U¨berlagerungsphase des Versuchs wird die Antenne mit einem Dau-
erreiz des Untergrundduftstoffes stimuliert. Die Antwort der Antenne ist ver-
gleichbar mit dem Plateau bei den besprochenen Pheromon-Messungen. Auf
dieses Plateau werden zwei Zusatzreize des U¨berlagerungsduftstoffes gesetzt.
Beim Kontrollversuch erfolgt in der gleichen Phase keine Reizung mit dem
Untergrundstoff, sondern nur mit den Zusatzreizen.
Ein Vergleich von U¨berlagerungsversuch und Kontrollversuch zeigt, dass sich
das Plateau und die Zusatzamplituden elektrisch linear u¨berlagern (vgl. mit
Abb. 4.6). In diesem Fall kann man davon ausgehen, dass sich die Reize der
beiden Duftstoffe nicht gegenseitig beeinflussen.
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Abbildung 6.11. – U¨berlagerungsversuch mit (Z)-3-Hexen-1-ol (”Bla¨tteralko-
hol”) als Untergrundduftstoff und (Z)-3-Hexenylacetat als U¨berlage-
rungsduftstoff. Die Monitorspur zeigt die Aktivierung der verschiedenen
Spritzenmotoren an.
Mit Messungen dieser Art kann man Duftstoffkombinationen auf Orthogo-
nalita¨t testen [6]. Nur durch die universelle Steuerung u¨ber die Ablaufdatei war
es mo¨glich diese Messungen durchzufu¨hren.
7. Fazit und Anregungen fu¨r die
Weiterentwicklung
Mit dem EAG-Messsystem ist ein Verbund aus Hardware und Software entstan-
den, mit dem es mo¨glich ist, zuverla¨ssig Messungen von Pheromonkonzentra-
tionen im Freiland durchzufu¨hren. Die Beru¨cksichtigung der Umweltparameter
sowie der verschiedenen Fehlerquellen leisten einen wichtigen Beitrag zur Inter-
pretation der Messergebnisse. Die absolute Kalibrierung des EAG-Systems fu¨r
das Pheromon Codlemon durch Parallelmessung mit einem Gaschromatogra-
phen ist ein wesentlicher Aspekt zur Erho¨hung der Aussagekraft der Pheromon-
Messungen. Erstmals ist es - zumindest fu¨r Codlemon - mo¨glich, Angaben zur
absoluten Pheromonkonzentration zu machen.
Das EAG-Messsystem hat sich durch seine Robustheit, der Reproduzierbar-
keit der Messergebnisse in zahlreichen (Auftrags-) Messungen bewa¨hrt. Als
Beispiele seien hier angefu¨hrt:
Bekreuzter Traubenwickler, Lobesia botrana Italien, Schweiz, Freiburg, Neustadt
Pink Bollworm, Pectinophora gossypiella Arizona (USA)
Apfelwickler, Cydia pomonella Argentinien, Schweden
Maiseule, Sesamia nonagrioides Su¨dfrankreich (Untersuchung von
Spru¨hformulierungen)
Weiterhin ist es gelungen, die Flexibilita¨t des Systems zu erho¨hen. Die Spe-
zialisierung auf Pheromon-Messungen wurde durch das Mehrdimensionale EAG
aufgehoben, ebenso wie die Bindung der Konzentrationsberechnungen an ein
bestimmtes mathematisches Modell der Dosis-Wirkungskurve. Die Beschrei-
bung des Messablaufs durch eine Ablaufdatei, die außerhalb des Aufzeichnungs-
programms erstellt und erst zur Laufzeit vor der Messung ins Programm gela-
den wird, ermo¨glicht eine zeitgenaue und flexible Steuerung des Messsystems.
Dadurch, dass die Steuerbefehle in der Ablaufdatei frei von einer Festlegung
auf bestimmte Steuerfunktionen sind, kann man seiner Phantasie freien Lauf
lassen, was man mit den Steuerbefehlen letztendlich bewirken mo¨chte. Bei der
Entwicklung des Konzeptes war z. B. noch nicht abzusehen, dass mit den Befeh-
len nicht nur Steuerfunktionen, sondern auch Programmieraufgaben umgesetzt
werden ko¨nnen.
Wie bei vielen Systemen, bemerkt man erst durch Verbesserungen am System
selbst neue Aspekte, die die Weiterentwicklung anstoßen und vorantreiben.
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Um Messungen noch flexibler zu gestalten, ko¨nnte das Interface 01 so um-
gebaut werden, dass fu¨r jeden Spritzenmotor die Schrittfrequenz eingestellbar
ist. Damit wa¨re es theoretisch mo¨glich, die Dosis-Wirkungskurve aus mehr als
drei Messpunkten zu bestimmen, was die Zuverla¨ssigkeit der Messung erho¨hen
wu¨rde.
Fu¨r Freilandmessungen ist das Mehrdimensionale EAG-System derzeit noch
nicht geeignet, da der Spritzenwechsel nicht in einer geschlossenen Umgebung
stattfindet. Die Probleme, die auftreten, sind Verunreinigung der Spritzen durch
die Umgebungsluft und Sto¨rungen im EAG durch Eintreten von Umgebungsluft
an der Applikationsstelle der Spritze, die gerade gewechselt wird.
Weitere Forschungsaktivita¨ten ko¨nnten sein:
• Untersuchung von Dosis-Wirkungskurven mit feiner abgestuften Reizkon-
zentrationen, artspezifische Modellbildung der Dosis-Wirkungskurve fu¨r
verschiedene Duftstoffe.
• Weitergehende Flexibilisierung durch dynamisches Laden von Generie-
rungsmodellen von Dosis-Wirkungskurven zur Laufzeit des Programms
(a¨hnlich der Ablaufdatei).
• Analyse von komplexen Duftstoffgemischen mittels mehrdimensionalen
EAG-Messungen zur Untersuchung von Fragestellungen in der Neuro-
ethologie von Insekten.
A. Dateiformate
A.1. Struktur der E02- und E03-Dateien
E02 E03
Bedeutung Inhalt Bedeutung Inhalt
lfd. Nummer 1 lfd. Nummer 1
Datei 610834 Datei 610834
Sweep 1 Sweep 1
Datum 10.07 Datum 10.07
Uhrzeit 14:25 Uhrzeit 14:25
Luftfeuchtigkeit 50 Luftfeuchtigkeit 50
Temperatur 25 Temperatur 25
Feld GLORIA Feld GLORIA
Dispenserho¨he 2.00 Dispenserho¨he 2.00
Messho¨he 150 Messho¨he 150
Messposition 30 Messposition 30
Antennenzeit 34 Antennenzeit 34
Spritzentyp 1 2316.10 Spritzentyp 1 231600.106
Spritzentyp 2 2315.10 Spritzentyp 2 231500.106
Spritzentyp 3 2314.25 Spritzentyp 3 231400.106
Skalenfaktor 0.06 Hauptluft/Querluft 10.10
Schrittfreq./Pulsdauer 106 – –
Kalibrieramplitude Ak1 63 Ak1 63
Ak2 276 Ak2 276
Ak3 640 Ak3 640
Antennenrauschen 22 Antennenrauschen 22
Zusatzamplitude ∆A1 59 ∆A1 59
∆A2 230 ∆A2 230
∆A3 532 ∆A3 532
x1 0 x1 0
∆x1 -1.0 ∆x1 -1.0
x2 4.66E-8 x2 4.66E-8
∆x2 65.4 ∆x2 65.4
x3 1.03E-7 x3 1.03E-7
∆x3 49.1 ∆x3 49.1
x0 9.12E-8 x0 9.12E-8
a korrigiert 0 – –
a 399 a 399
Wind 1 v¯ 1.88 Wind 1 v¯ 1.88
Wind 1 ∆v 0.01 Wind 1 ∆v 0.01
Wind 1 ϕ 15 Wind 1 ϕ 15
Wind 1 vz -0.45 Wind 1 vz -0.45
Wind 1 t 0.18 Wind 1 t 0.18
Wind 2 v¯ 2.28 Wind 2 v¯ 2.28
Wind 2 ∆v 0.01 Wind 2 ∆v 0.01
Fortsetzung . . .
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Tabelle A.1 – Fortsetzung
E02 E03
Bedeutung Inhalt Bedeutung Inhalt
Wind 2 ϕ 100 Wind 2 ϕ 100
Wind 2 vz -0.26 Wind 2 vz -0.26
Wind 2 t 0.70 Wind 2 t 0.70
Mittelungsnummer 1 Mittelungsnummer 1
Bearbeitungsschritte A04/W01/S03 Bearbeitungsschritte A06/W01/S06
Ablaufdatei 125,0,3 . . .
Tabelle A.1. – Gegenu¨berstellung der Strukturen von E02- und E03-Dateien.
Die Unterschiede zwischen den Dateien sind hervorgehoben.
Gegenu¨ber der E02-Datei erhielten in der E03-Datei lediglich die Spalten fu¨r die
Spritzendaten und den Skalenfaktor eine neue Bedeutung. Die Spalte, in die die
Ablaufdatei eingetragen wird, wurde hinzugefu¨gt. Die Spalten fu¨r “Schrittfre-
quenz/Pulsdauer” und “a korrigiert” wurden beibehalten, haben aber keine
Bedeutung.
Die E02- und E03-Datei besteht aus Spalten, deren Bedeutungen in Tabelle
A.1 aufgelistet sind. Die Daten werden zeilenweise in die Datei eingetragen,
ein “;” markiert den Beginn einer neuen Spalte. Das Format entspricht einer
;-getrennten CSV-Datei, die auch in jedes Tabellenkalkulations-Programm ein-
gelesen werden kann. Der vollsta¨ndige Eintrag einer Zeile in einer E03-Datei
sieht folgendermaßen aus:
1;610834; 1;10.07;14:25; 50; 25; GLORIA; 2.00; 150; 30; 34; 231600.106;
231500.106; 231400.106;10.10; ; 63; 276; 640; 22; 59; 230; 532; 0; -1.0;
4.66E-8; 65.4; 1.03E-7; 49.1; 9.12E-8; ; 399; 1.88; 0.01; 15; -0.45; 0.18;
2.28; 0.01; 100; -0.26; 0.70; 1;A06/W01/S06;125,0,3 175,4,3 ...
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A.2. Ablaufdatei
n Funktion Trommel
0 00 0
80 01 0
95 00 0
120 02 0
135 00 0
160 04 2
175 00 2
575 10 2
675 11 2
690 10 2
815 12 2
830 10 2
955 14 2
970 10 2
1020 00 0
1225 00 0
Tabelle A.2. – Aufbau einer Ablaufdatei A06 X.abl. n gibt den Zeitpunkt an
wann die Bitmuster fu¨r Motor- bzw. Trommelsteuerung ausgegeben werden.
n ist ein Vielfaches von T = 1/f ; f b= der Abtastfrequenz.
Die Ablaufdatei sieht wie folgt aus:
0;00;0
80;01;0
95;00;0
120;02;0
135;00;0
160;04;2
.
.
.
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Bedeutung der Bits des Datenregisters der parallelen Schnittstelle:
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Funktion P EAG WV F Ret M3 M2 M1
Wert 0 0 0 1 0 1 0 0
Tabelle A.3. – Beispiel fu¨r das Bitmuster 14 in der Ablaufdatei. Der Filter ist
angehoben und Motor 3 aktiviert.
M1, M2, M3: Spritzenmotor 1, 2, 3 (1 aktiv)
Ret: Spritzenreturn (1 aktiv)
F: Filter (0 geschlossen, 1 angehoben)
WV: Windventile (0 offen, 1 geschlossen)
EAG: Offset-Korrektur des EAG-Versta¨rkers
P: Programmierbefehl
B. Hardware
B.1. Parallele Schnittstelle
Abbildung B.1. – Parallele Schnittstelle
Portadresse Funktion
278 378 3BC Datenport
279 379 3BD Statusport
27A 37A 3BE Steuerport
Tabelle B.1. – Portadressen der parallelen Schnittstelle [20]. Die benutzten
Ports sind hervorgehoben.
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